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ZUSAMMENFASSUNG 
Vergleichsstudie zur Bestimmung von Beinlängendifferenzen  
mittels sonographischer und radiologischer Verfahren 
Gülbahçe, Esma 
 
Radiologische Verfahren finden routinemäßig Anwendung bei der Untersuchung der 
unteren Extremitäten. Insbesondere für die Diagnose von Fehlstellungen und 
gegebenenfalls für die präoperative Planung ist eine genaue Bestimmung der die Bein-
geometrie beschreibenden Längen- und Winkelparameter unabdingbar. Die mit radio-
logischen Untersuchungen grundsätzlich verbundene Strahlenbelastung kommt in 
besonderem Maß bei Verlaufskontrollen zum Tragen. Daher besteht ein grundsätzliches 
Interesse an alternativen Messmethoden, die ohne Strahlenbelastung eine präzise 
Charakterisierung von Beingeometrien erlauben. Im Rahmen der hier vorgestellten 
Studie wurde untersucht, inwieweit ein Ultraschallgerät in Kombination mit einem 
Ortungssystem zur dreidimensionalen Orts- und Lagebestimmung des Schallkopfes eine 
Alternative zu den etablierten radiologischen Verfahren darstellt. Die mit dem sono-
graphischen Verfahren erzielbare Wiederholgenauigkeit und die Reliabilität der Mess-
daten wurden durch Mehrfachbestimmungen innerhalb einer ersten Probandengruppe 
statistisch analysiert. Des Weiteren wurden in einer zweiten Probandengruppe mittels 
sonographischem und radiologischem Verfahren Vergleichsmessungen durchgeführt 
und untersucht, inwieweit die Messergebnisse der beiden unabhängigen Untersuchungs-
methoden korrelieren bzw. übereinstimmen. Die Ergebnisse der Studie erlauben eine 
fundierte Beurteilung der Eignung des sonographischen Verfahrens für den 
diagnostischen Einsatz. 
 
Tag der mündlichen Prüfung: 02.02.2011 
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1 Einleitung 
Bei einem großen Teil der Bevölkerung liegt eine Differenz der Beinlängen vor [1], 25, 
26]. In verschiedene Studien wurde die Häufigkeit mit der Beinlängendifferenzen 
auftreten mit 40% [65] bis 70% [68] beziffert. Dabei können Beinlängendifferenzen 
sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und in Abhängigkeit von ihrer Stärke reichen die 
Folgen von minimalen kosmetischen Effekten bis hin zu ernsthaften funktionalen 
Störungen des Bewegungsapparates [1, 13, 15, 17, 48, 68]. Sowohl die Auswirkungen 
von Beinlängendifferenzen als auch ihre Behandlungsbedürftigkeit werden in der 
Literatur kontrovers diskutiert [23].  
 
Beinlängendifferenzen können mit klinischen Untersuchungsmethoden wie der direkten 
und indirekten Längenbestimmung mittels eines Maßbandes [1, 71] oder mit Hilfe 
bildgebender Verfahren wie z.B. der Orthoradiographie- oder Computertomographie 
ermittelt werden [59]. Der Nachteil der klinischen Verfahren liegt in der 
methodenbedingten Ungenauigkeit der Messergebnisse [11, 12, 64]. Radiologisch ist 
zwar mittels einer Achsenstandaufnahme eine genaue Längenbestimmung möglich [34], 
Röntgenuntersuchungen sind jedoch immer mit einer Strahlenexposition des Patienten 
verbunden. Sind zudem Verlaufskontrollen indiziert, wird der Patient in kurzen 
Abständen dieser Strahlenbelastung ausgesetzt [61].  
 
Grundsätzlich ist zwischen dem Nutzen der radiologischen Diagnostik und dem mit ihr 
verbundenen Risiko abzuwägen. Eine Röntgenuntersuchung ist nur dann indiziert, wenn 
der diagnostische Nutzen signifikant ist und ihm gegenüber das Strahlenrisiko als 
verhältnismäßig gering einzuschätzen ist. Die internationale Strahlenschutzkomission 
geht allerdings von einem linearen Zusammenhang zwischen Dosis und Wirkung ohne 
Schwellenwert aus [67]. Das bedeutet, dass auch bei niedrigen Strahlungsdosen 
Schäden nicht ausgeschlossen werden können. Vor diesem Hintergrund muss es 
primäres Ziel sein, unnötige Untersuchungen zu vermeiden und die Anzahl von 
Röntgenuntersuchungen zu minimieren. Der untersuchende Arzt ist daher angehalten, 
jede Indikation kritisch zu überprüfen. Ebenso ist zu prüfen, ob die notwendige 
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diagnostische Information auch mit anderen Untersuchungsmethoden ohne 
Strahlenbelastung zugänglich ist.  
 
Daher ist es wünschenswert, zur Bestimmung von Beinlängen eine Methode zur 
Verfügung zu haben, die ausreichend genaue Messergebnisse liefert und möglichst 
keine Strahlenbelastung für den Patienten mit sich bringt. In Anbetracht steigender 
Kosten im Gesundheitswesen sollte die Methode außerdem kostengünstig 
durchzuführen sein. Eine sonographische Messmethode könnte diese Anforderungen 
erfüllen. Im Rahmen dieser Dissertation wurde untersucht, ob ein sonographisches 
Messverfahren zur Bestimmung von Beinlängendifferenzen geeignet ist und somit eine 
Alternative zu radiologischen Messmethoden darstellt. 
  3 
2 Grundlagen 
2.1 Medizinische Betrachtung von Beinlängendifferenzen 
2.1.1 Ursachen von Beinlängendifferenzen 
Für das Auftreten von Beinlängendifferenzen gibt es unterschiedliche Ursachen [31]. 
Dabei differenziert man zwischen so genannten „funktionellen“ und „reellen“ 
Beinlängenunterschieden [71]. Bei einer „funktionellen Beinlängendifferenz“ wird der 
Längenunterschied durch Gelenkkontrakturen wie Beuge-, Adduktions-, Abduktions-
kontrakturen der Hüfte oder durch Kniebeugekontrakturen hervorgerufen. Auch wenn 
die Knochen beider Beine gleich lang sind, kann hieraus eine signifikante 
Beinlängendifferenz resultieren. Von einer „reellen Beinlängendifferenz“ spricht man 
dagegen, wenn eine Knochenverkürzung oder -verlängerung vorliegt. So können 
beispielsweise im Erwachsenenalter fehlverheilte Frakturen, Operationen wie z.B. 
Varisierungsosteotomien, persistierende  posttraumatische Hüftgelenksluxationen, 
Arthrodesen etc. Ursache einer Beinverkürzung sein. Im Kindes- und Jugendalter 
während der Wachstumsphase können sowohl angeborene als auch erworbene Faktoren 
zu einer Stimulation oder Schädigung der Wachstumsfugen und damit zu einem 
Beinlängenunterschied führen [25]. Die Aplasie und Hypoplasie der Fibula gehören zu 
den häufigsten, angeborenen Ursachen für eine starke Wachstumsverzögerung. Die 
Poliomyelitis führt zu einer lähmungsbedingten Wachstumsverzögerung und somit 
ebenfalls zu einer Beinverkürzung. Infektionsbedingte Beinlängendifferenzen können 
beispielsweise durch eine Osteomyelitis entstehen. Hierbei kann sowohl eine 
Wachstumsverzögerung im Rahmen der akuten Phase als auch eine 
Wachstumsstimulation in der chronischen Form auftreten. Eine Wachstumsstimulation 
kann durch ein vermehrtes Blutangebot bei Gefäßanomalien wie z.B. beim Kippel-
Trenaunay-Syndrom oder bei Hämangiomen verursacht werden. Eine andere Form der 
Wachstumsstimulation stellt die reaktive Hyperämie dar, die z.B. bei chronischen 
Osteomyelitiden, Frakturen oder Operationen vorkommt. Zu einer 
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Wachstumsverzögerung kommt es dagegen bei Schädigungen der Epiphsenfuge, die 
unter anderem durch Verletzungen, Tumore oder eine Osteomyelitis verursacht werden 
können. Ebenfalls wachstumsverzögernd wirken Durchblutungsstörungen als Folge 
einer Poliomyelitis oder auch einer länger dauernden Ruhigstellung. 
 
 
2.1.2 Auswirkungen von Beinlängendifferenzen 
Die Folgen einer reellen Beinlängendifferenz hängen vom jeweiligen Ausmaß ab und 
reichen von kosmetischen Auffälligkeiten über Hinken, Beckenschiefstand mit 
entsprechendem Einfluss auf die Wirbelsäulenstatik bis hin zu funktionellen 
Änderungen im Bereich der gesamten unteren Extremität, die sich dann auf die obere 
Extremität ausweiten [23]. Beinlängendifferenzen von nur wenigen Millimetern 
kommen in der Bevölkerung häufig vor, haben jedoch in der Regel keine klinische 
Relevanz. Auf das gesamte Bein bezogen sind Längenunterschiede von bis zu 1,5 cm 
als physiologisch zu bewerten, wenn sie keine Schmerzen verursachen. Im 
Wachstumsalter sollten Beinlängendifferenzen von mehr als 1 cm ausgeglichen werden, 
während im Erwachsenenalter noch Längenunterschiede bis ca. 2 cm als tolerabel 
gelten. Jedoch können posttraumatisch im Erwachsenenalter erworbene 
Längenunterschiede in der Regel funktionell nicht mehr vollständig kompensiert 
werden. Daher sollte in diesen Fällen möglichst ein vollständiger Längenausgleich 
angestrebt werden [54]. 
 
Beinlängendifferenzen können zu einer kompensatorischen Spitzfußstellung am 
kürzeren Bein und einer Kniebeugung am längeren Bein führen [25]. Gerade im 
Wachstumsalter ist ein solcher Kompensationsmechanismus problematisch, da es zur 
Umformung der Talusrolle, zur Entstehung von Krallenzehen mit dorsaler Luxation in 
den Grundgelenken, Hohlfußbildung, Arthrosen im oberen Sprunggelenk sowie 
muskulären Beschwerden insbesondere an der Trizepsmuskulatur kommen kann. Durch 
Beinlängendifferenzen kann außerdem an der Hüfte ein Beckenschiefstand 
hervorgerufen werden, der biomechanische Veränderungen an den Hüftgelenken und an 
der Wirbelsäule zur Folge hat. Bei einem jahrelang bestehenden Beckschiefstand 
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kommt es aufgrund der damit verbundenen Schwerpunktverlagerung oftmals zu einer 
Degeneration des Gelenkknorpels und der Entwicklung einer Arthrose. Des Weiteren 
kann sich durch Übertragung der ungleichmäßigen Druckverteilung auf das 
Fermorotibialgelenk an diesem eine Überlastungsarthrose entwickeln. Der durch eine 
Beinlängendifferenz hervorgerufene Beckenschiefstand führt unter Umständen auch zu 
einer Fehlhaltung an der Wirbelsäule in Form einer Skoliose, deren Konvexität zur Seite 
des kürzeren Beines gerichtet ist. 
 
 
2.1.3 Behandlung von Beinlängendifferenzen 
Grundsätzlich ist bei der Behandlung von Beinlängendifferenzen zwischen 
konservativen und operativen Verfahren zu unterscheiden. Verkürzungen bis 2 cm 
können in der Regel konservativ ausgeglichen werden. Zu den typischen konservativen 
Behandlungsmethoden gehören orthopädische Schuhe mit eingearbeitetem 
Längenausgleich oder eingebautem Innenschuh sowie Absatzerhöhungen ggf. in 
Kombination mit einer zusätzlichen Einlage. Ergänzend können physiotherapeutische 
Behandlungen durchgeführt werden. 
 
Operative Behandlungsmethoden sind bei größeren Beinlängendifferenzen angezeigt 
[38]. Hierbei erfolgt der Ausgleich durch eine Verlängerung des kürzeren Beines, durch 
eine Verkürzung des längeren Beines oder durch eine Kombination beider 
Vorgehensweisen. Längenausgleiche durch eine Verkürzung des gesunden Beines 
können funktionell am günstigsten am proximalen Femur erzielt werden. Grundsätzlich 
gilt, dass Verkürzungen am Femur bis ca. 6 cm und an der Tibia bis ca. 4 cm ohne 
funktionelle Einbußen vorgenommen werden können [71]. Eine Verlängerung des 
kürzeren Beines ist durch eine tägliche Distraktion in Schaftmitte von ca. 1,5 mm 
möglich. Dies kann entweder  manuell von außen, d.h. mit einem externen Fixateur, 
oder durch ein vollimplantiertes Gerät motorisch von innen erreicht werden [16, 55]. 
Mit diesen Verfahren sind Längengewinne an der Tibia von maximal 8 cm und am 
Femur von 16 cm möglich [71]. Nach Erreichen der gewünschten Verlängerung ist 
jedoch durch eine weitere operative Maßnahme neben einer Spongiosaauffüllung des 
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Defektes eine Stabilisierung des Knochens durch eine Plattenosteosynthese oder einen 
Verriegelungsnagel notwendig.  
 
Werden Beinverlängerungen in dieser Größenordnung angestrebt, findet immer häufiger 
das Verfahren der internen [20, 21] oder externen [30, 54, 56, 58, 69] Kallusdistraktion 
Anwendung. Der Knochen wird mit einem Meißel unter Schonung des Periostes und 
der Markraumgefäße durchtrennt. Die verzögerte Distraktion kann durch einen 
Ringfixateur oder einem unilateralen Fixateur erreicht werden. Der sich bildende Kallus 
wird hierbei distrahiert [24, 52]. Somit entfallen Sekundäroperationen wie 
Spongiosaplastiken und Metallentfernung.  
 
Längenunterschiede bis 6 cm können auch durch eine Verkürzung des längeren Beines 
und eine gleichzeitige Verlängerung des kürzeren Beines ausgeglichen werden [39]. Die 
Verkürzung des längeren Beines wird am proximalen Ende durchgeführt und der dabei 
entnommene diaphysär-metaphysäre Knochenzylinder in die distrahierte subtrochantäre 
Osteotomie des kürzeren Beines eingefügt. Die anschließende Stabilisierung beider 
Knochen wird mit Hilfe von Winkelplatten erreicht.  
 
 
2.2 Bestimmung von Beinlängendifferenzen 
Die Diagnose von möglichen Wirbelsäulendeformitäten, Haltungsschäden oder eines 
Beckenschiefstandes erfordert genaue Messmethoden zur Bestimmung der Beinlänge. 
Gleiches gilt für die Überwachung von bestehenden Beinlängendifferenzen, die Planung 
von Prothesen, Einlagen und anderen orthopädischen Hilfsmitteln sowie für operative 
Längenkorrekturen. Heutzutage stehen verschiedenartige Methoden zur Diagnose von 
Beinlängendifferenzen zur Verfügung [59]. Man unterscheidet zwischen klinischen 
Messverfahren, dem konventionellen Röntgen, der Computertomographie und den 
ultraschallbasierten Messverfahren. Jedes der Verfahren hat spezifische Vor- und 
Nachteile, die bei der Methodenwahl gegeneinander abgewogen werden müssen [34]. 
 
 
 2  Grundlagen 7 
 
2.2.1 Klinische Messverfahren 
Bei der direkten Beinlängenmessung werden die Spina iliaca anterior superior und die 
Spitze des Malleolus lateralis als Bezugpunkte verwendet. Die jeweilige Beinlänge 
ergibt sich aus der mit Hilfe eines einfachen Maßbandes gemessenen Distanz zwischen 
diesen Bezugspunkten [1]. Ein wesentlicher Nachteil dieses Messverfahrens ist, dass 
sich die effektive Beinlänge nicht messen lässt, da das Hüftgelenk der Palpation nicht 
zugänglich ist. Neben der daraus resultierenden Ungenauigkeit der Messungen liegt eine 
weitere mögliche Fehlerquelle in einer Verfälschung der Untersuchungsergebnisse bei 
Flexionskontrakturen der Hüft- oder Kniegelenke. Auf Grund der geringen 
Messgenauigkeit, die in der Größenordnung von 0,5 bis 1,0 cm liegt, ist die Methode 
der direkten Beinlängenmessung nur für Routineuntersuchungen, wie z.B. der einfachen 
Überwachung von Beinlängendifferenzen geeignet. 
 
Eine alternative, ebenfalls technisch einfache und leicht durchzuführende Methode zur 
Bestimmung von Beinlängendifferenzen ist die indirekte Beinlängenmessung. Hierbei 
wird am stehenden, von hinten betrachteten Patienten der Fuß des kürzeren Beines mit 
verschiedenen Brettchen bekannter Höhe unterlegt, bis das Becken horizontal steht [34]. 
Durch diese Kompensation liegen die beiden Darmbeinkämme und die Spina iliaca 
posteriores auf gleicher Höhe und der Beinlängenunterschied entspricht der Höhe der 
Unterlage. Zwar eignet sich dieses Verfahren zur Überwachung bestehender 
Beinlängendifferenzen, um ggf. eine signifikante Zunahme der Differenz zu erkennen. 
Ein wesentlicher Nachteil der Methode liegt jedoch in der relativ geringen 
Messgenauigkeit, die ebenfalls im Bereich von 0,5 bis 1,0 cm liegt. 
 
Somit sind bei der direkten und auch bei der indirekten Beinlängenmessung die 
erzielbaren Messgenauigkeiten verfahrensbedingt nur gering [11, 12]. Viele 
diagnostische Fragestellungen erfordern jedoch deutlich genauere Messmethoden. 
Hierzu gehören sowohl radiologische als auch sonographische Verfahren, die im 
Folgenden näher diskutiert werden. 
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2.2.2 Konventionelles Röntgen 
Ein etabliertes und weit verbreitetes Messverfahren zur Bestimmung von Beinlängen-
differenzen stützt sich auf Röntgenaufnahmen der Beine. Die besondere Stärke der 
Röntgendiagnostik liegt in einer klaren Abbildung der Knochenstrukturen. Auf Basis 
dieser Abbildungen können die absoluten Längen der Beinextremitäten und damit 
mögliche Beinlängendifferenzen bestimmt werden. 
 
Das Röntgenverfahren wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts vom deutschen Physiker 
Wilhelm Conrad Röntgen entwickelt [57] und ermöglichte erstmals, nicht-invasiv ins 
Innere des menschlichen Körpers zu sehen. Dies stellte einen wesentlichen Fortschritt 
für die medizinische Diagnostik dar. Das ursprüngliche Prinzip zur Erzeugung von 
Röntgenstrahlung findet auch noch heute in modernen medizinischen Geräten 
Anwendung. Sämtliche medizinischen Röntgenverfahren basieren auf der Tatsache, 
dass auf den Körper treffende Röntgenstrahlung von verschiedenen Gewebetypen 
unterschiedlich stark absorbiert wird. So schwächen beispielsweise Knochen oder 
Zähne die Röntgenstrahlung wesentlich stärker ab als die inneren Organe oder die Haut. 
Diese Unterschiede im Absorptionsverhalten werden genutzt, um mit der durch den 
Körper tretenden Strahlung einen Bildkontrast und damit ein Röntgenbild zu erzeugen.  
 
Beim so genannten „analogen Röntgen“ regt die nach dem Durchtritt durch den Körper 
verbleibende Röntgenstrahlung üblicherweise eine spezielle Folie zum Leuchten im 
sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums an. Ein nachgeschalteter 
lichtempfindlicher Schwarz-Weiß-Film wird dadurch mit dem Röntgenbild belichtet 
und dient nach der Entwicklung als Wiedergabemedium. Bei einer modernen Form des 
Röntgens, dem so genannten „digitalen Röntgen“ entfällt die Belichtung eines 
lichtempfindlichen Films. Stattdessen wird ein elektronischer Sensor verwendet. Die auf 
diesen hochauflösenden CCD (Charged Coupled Device)-Chip treffenden 
Röntgenquanten werden lokal in elektrische Ladungen umgewandelt und für jeden 
Bildpunkt durch eine Digitalelektronik ausgelesen. Die weitere Verarbeitung und 
Darstellung der Messdaten erfolgt mit Hilfe eines Computers. Neben dem Wegfall der 
aufwendigen, manuellen Filmentwicklung liegt ein weiterer Vorteil des digitalen 
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Röntgens in einer gegenüber dem analogen Röntgen deutlich reduzierten 
Strahlenbelastung. Dies wird zum einen durch die Verwendung moderner, 
hochempfindlicher Detektoren erreicht und zum anderen besteht bei Fehlbelichtungen 
die Möglichkeit zur Nachbearbeitung der digitalen Bilddaten, so dass oftmals auf eine 
Wiederholung der Röntgenmessung verzichtet werden kann. 
 
Da mit Hilfe der Röntgentechnik klare Abbildungen der Knochenstrukturen angefertigt 
werden können, eignet sich die Röntgendiagnostik für eine Längenbestimmung der 
Beinextremitäten und damit zur Ermittlung von möglichen Beinlängendifferenzen. Für 
eine präzise Bestimmung der Beinlängen mittels Röntgenaufnahmen ist es erforderlich, 
messtechnisch bedingte Fehlerquellen zu berücksichtigen und ihren Einfluss 
weitestgehend zu minimieren. 
 
Es ist grundsätzlich eine stabile, möglichst bewegungsarme Lagerung des Patienten 
während der Röntgenaufnahme anzustreben, um eine optimale Bildqualität und damit 
eine hohe Messgenauigkeit zu erzielen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass es 
sich beim konventionellen Röntgen um ein projizierendes Abbildungsverfahren handelt. 
Um Messfehler, die aus perspektivischen Verzerrungen in den Röntgenaufnahmen  
resultieren, möglichst gering zu halten, ist auf eine optimale Ausrichtung der 
Beinextremitäten relativ zur Röntgenquelle zu achten.    
 
Bezogen auf den Arbeitsabstand stellt die Röntgenröhre eine quasi punktförmige 
Strahlenquelle dar. Somit hängt auf Grund der Strahlendivergenz die Projektionsgröße 
der zu vermessenden Strukturen auf dem dahinter liegenden Film bzw. Detektor vom 
Einfallswinkel und vom Abstand ab. Da bei einer Gesamtaufnahme der unteren 
Extremitäten sowohl der Einfallswinkel der Strahlen als auch – physiologisch bedingt – 
der Abstand der Knochenstrukturen zum Film bzw. Detektor über die gesamte 
Beinlänge variieren, kommt es zu einer verzerrten Projektion. Diese Effekte können 
durch eine Kalibrierung der Messanordnung zumindest teilweise mathematisch 
korrigiert und die so gewonnen Messdaten anschließend zur Beinlängenbestimmung 
herangezogen werden.  
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Bei der erstmals im Jahre 1946 durch Green et al. [19] vorgestellten Methode der so 
genannten „Orthoröntgenographie“ bzw. „Orthoradiographie“ werden die inhärenten 
Projektionseffekte des konventionellen Röntgenverfahrens minimiert [50]. Anstatt einer 
Gesamtaufnahme werden hier drei versetzte Einzelaufnahmen der Beinextremitäten 
verwendet. Für die drei Einzelbelichtungen wird die Röntgenröhre nacheinander 
orthogonal gegenüber dem Hüftgelenk, dem Kniegelenk bzw. dem Knöchelgelenk 
positioniert. Während einer Einzelbelichtung wird jeweils nur eines der drei Gelenke 
auf dem Film abgebildet. Verschiebbare Metallplatten [19] oder ein Metallzylinder an 
der Röntgenquelle [18] blenden dabei jeweils die beiden anderen Gelenke aus und 
verhindern so eine Mehrfachbelichtung des Films. Durch den jeweils senkrechten 
Strahleneinfall über den für die Beinlängenbestimmung relevanten Strukturen können 
projektionsbedingte Messfehler minimiert werden. Als mögliche Fehlerquellen sind bei 
dieser Messmethode Zentrierungsfehler bei den Einzelaufnahmen sowie 
Eigenbewegungen des Patienten zu beachten. Neben der Beinlängenbestimmung [41, 
47, 60] findet die Orthoradiographie auch Anwendung bei anderen Arten der 
präoperativen Analyse von Beingeometrien [49, 51]. 
 
 
2.2.3 Computertomographie 
Die Computertomographie ist ein spezielles bildgebendes Verfahren der Röntgen-
diagnostik. Es wurde gegen Ende der sechziger Jahre vom amerikanischen Physiker 
A. M. Cormack [8, 9] und dem britischen Ingenieur G. N. Hounsfield [1, 2, 29] 
entwickelt. Ähnlich wie beim konventionellen Röntgen macht man sich auch bei der 
Computertomographie das Prinzip zu Nutze, dass Röntgenstrahlen beim Durchdringen 
eines Körpers von verschiedenen Gewebetypen unterschiedlich stark absorbiert werden.  
 
Bei der Computertomographie werden die Röntgenquelle und das gegenüberliegende 
Detektorsystem auf einer Kreisbahn um den zu untersuchenden Körper bewegt. So wird 
von einer definierten Körperschicht eine Folge von Röntgenprojektionen aus 
unterschiedlichen Winkeln digital aufgezeichnet. Die einzelnen Aufnahmen werden 
anschließend von einem Computer mittels mathematischer Algorithmen zu einem 
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zweidimensionalen Schnittbild kombiniert. Im Gegensatz zum konventionellen 
Röntgen, bei dem üblicherweise nur aus einer festgelegten Richtung eine einzelne 
Aufnahme angefertigt wird, kommt es bei der computertomographischen Darstellung zu 
keiner Überlagerung von unterschiedlichen Körperteilen. Eine technische 
Weiterentwicklung der Computertomographie ist die so genannte „Spiral-
Computertomographie“. Hierbei wird simultan zur Rotation der Röntgenquelle und des 
Detektors die Patientenliege in axialer Richtung verschoben. Dadurch durchfährt der 
Patient nach und nach die Strahlenebene und ein vollständiger dreidimensionaler 
Datensatz des relevanten Körperbereichs wird aufgezeichnet. Anschließend können 
beliebig orientierte Schnittbilder durch den Datensatz gelegt, dreidimensionale 
Ansichten generiert und diese für die medizinische Diagnostik herangezogen werden 
[7].  
 
Verglichen mit dem konventionellen Röntgen bietet die Computertomographie eine 
etwas geringere Ortsauflösung. Für die Diagnose von kleinsten Veränderungen oder 
Verletzungen der Knochen, wie sie z. B. durch feine Brüche oder Haarrisse verursacht 
werden, ist das konventionelle Röntgen daher nach wie vor das Mittel der Wahl. Die 
besondere Stärke der Computertomographie liegt dagegen in der Möglichkeit zur 
überlagerungsfreien Darstellung von Körperstrukturen. Damit eignet sich das Verfahren 
der Computertomographie auch zur Bestimmung von Beinlängen bzw. Beinlängen-
differenzen [35, 37, 70]. 
 
 
2.2.4 Sonographie 
Die Ultraschalldiagnostik bzw. Sonographie ist ein bildgebendes 
Untersuchungsverfahren, das seit seiner Einführung in den vierziger Jahren durch den 
Neurologen K. T. Dussik  [10] kontinuierlich weiterentwickelt wurde und heutzutage in 
zahlreichen medizinischen Fachdisziplinen Anwendung findet. Die Vorteile gegenüber 
anderen diagnostischen Verfahren sind in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, 
der Wirtschaftlichkeit der Methode sowie der minimalen Belastung für den Patienten zu 
sehen. Im Gegensatz zum konventionellen Röntgen und zur Computertomographie, die 
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prinzipiell immer mit einer Strahlenbelastung des Patienten verbunden sind, ist die 
Sonographie in der Anwendung unbedenklich und kann beispielsweise auch während 
der Schwangerschaft eingesetzt werden.  
 
Anstelle von elektromagnetischer Strahlung werden bei der Sonographie für den Körper 
unschädliche Schallwellen zur Untersuchung verwendet. Als Ultraschall bezeichnet 
man Schallwellen in dem für den Menschen nicht hörbaren Frequenzbereich von 
20 kHz bis 10 GHz. Die für die medizinische Diagnostik verwendeten Ultraschallgeräte 
arbeiten typischerweise in einem Frequenzbereich von 1 bis 20 MHz. Die relevanten 
Schallfeldparameter wie Schalldruck bzw. mittlere Schallintensität liegen dabei 
unterhalb kritischer Grenzwerte, so dass eine Gewebeschädigung durch so genannte 
„Kavitationseffekte“ oder thermische Effekte weitgehend ausgeschlossen werden kann. 
Erzeugt werden die Ultraschallwellen im so genannten „Schallkopf“, dessen 
Hauptkomponente ein piezoelektrischer Kristall ist. Dieser wandelt eine von außen 
angelegte elektrische Wechselspannung auf Grund des „inversen piezoelektrischen 
Effektes“ in mechanische Schwingungen um. Die so erzeugten Ultraschallwellen 
werden durch lokales Aufsetzen des Schallkopfes, d.h. mechanischen Kontakt zwischen 
dem Ultraschallsender und der Haut des Patienten in die zu untersuchenden 
Körperstrukturen eingekoppelt. Für eine optimale Einkopplung der Ultraschallwellen ist 
es erforderlich, vor Beginn der Untersuchungen auf den Schallkopf ein üblicherweise 
auf Wasserbasis hergestelltes Gel aufzubringen. Dadurch wird sichergestellt, dass es 
keine unerwünschten Lufteinschlüsse zwischen dem Ultraschallsender und der Haut 
gibt. Solche Luftspalte würden andernfalls zu einer Reflektion der Ultraschallwellen 
und damit zu einer Störung der Einkopplung in den Körper führen [4].  
 
In der bildgebenden Ultraschalldiagnostik findet das so genannte Impuls-Echo-
Verfahren Anwendung. Hierbei wird mittels eines Hochfrequenzgenerators ein 
elektrischer Impuls erzeugt, der durch das als Sender fungierende Piezoelement in einen 
Schallimpuls umgesetzt wird. Trifft dieser vom Schallkopf ausgehende, kurze 
Wellenzug im Körperinneren auf Inhomogenitäten der Gewebestruktur kommt es 
insbesondere an Grenzflächen zu einer Streuung bzw. Reflektion der Schallwellen.  
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Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau eines mit dem Impuls-Echo-Verfahren arbeitenden 
Ultraschallgerätes. Der in das Untersuchungsobjekt eingekoppelte Schallimpuls (1) wird an den 
unterschiedlich tief liegenden Grenzflächen teilreflektiert. Aus den Laufzeitdifferenzen zwischen den 
zurücklaufenden Schallimpulsen (2), (3)  und dem eingekoppelten Schallimpuls (1) kann auf die Tiefe der 
Strukturen zurückgeschlossen werden. Auf Basis dieser Daten wird ein Abbild der unterhalb des 
Schallkopfes befindlichen Strukturen generiert und auf dem Monitor dargestellt.  
Während ein Teil der eingekoppelten Schallenergie durch Absorption in Wärme 
umgesetzt wird, trifft der reflektierte Anteil als Echo auf den Schallkopf. Das darin 
befindliche Piezoelement dient in dieser Messphase als Empfänger und wandelt die 
mechanischen Schwingungsimpulse auf Grund des piezoelektrischen Effektes in 
elektrische Signale um. Eine nachgeschaltete Elektronik ermittelt die Zeitdifferenzen 
zwischen dem Ausgangsimpuls und den vom Körperinneren zurückreflektierten 
Echosignalen. Die so berechneten Laufzeiten geben Aufschluss über die Tiefe der 
reflektierenden Strukturen [40]. 
 
Auf diesem Grundprinzip basiert die Messung von ortsaufgelösten Ultraschallbildern. 
Hierzu wird je nach Gerätebauform entweder das piezoelektrische Element im 
Schallkopf automatisiert mechanisch bewegt oder es finden mehrsegmentige 
Piezoelemente Anwendung [73]. Beide technischen Varianten erlauben es, 
Ultraschallimpulse in unterschiedliche Raumwinkel bzw. –bereiche auszusenden und 
anschließend als Echo zu empfangen. Auf Basis der jeweils gemessenen Laufzeiten und 
der Intensitäten der empfangenen Echosignale wird computergestützt ein 
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zweidimensionales Schnittbild des unter dem Schallkopf befindlichen Körperbereichs 
berechnet. Dabei werden die Intensitäten der Ultraschallechos in der Helligkeit der 
jeweiligen Bildpunkte kodiert. Die mit diesem so genannten „B-Mode“-Verfahren 
(abgeleitet vom englischen Begriff „Brightness“) erzeugten Bilder werden quasi in 
Echtzeit auf einem Monitor dargestellt und liefern dem Arzt Informationen über Größe 
und Form der untersuchten Strukturen. Darüber hinaus kann der Arzt durch geeignete 
Bewegung des Schallkopfes, d.h. durch Verschiebung und Abwinkelung gezielt 
bestimmte Organe oder Gewebe aus verschiedenen Richtungen untersuchen und so eine 
räumliche Vorstellung erhalten.  
 
In Abhängigkeit von der jeweiligen medizinischen Fragestellung können diverse 
Parameter des Ultraschallverfahrens für eine optimale Diagnostik eingestellt werden. So 
hat beispielsweise die verwendete Ultraschallfrequenz einen direkten Einfluss auf die 
Bildqualität und die Informationstiefe des Verfahrens [73]. Grundsätzlich gilt dabei 
Folgendes: Je höher die Frequenz der eingekoppelten Ultraschallwellen ist, desto besser 
ist die Auflösung der Bilddaten in Richtung der Schallwellenausbreitung. Gleichzeitig 
sinken mit zunehmender Frequenz aber auch die Eindringtiefe der Ultraschallwellen 
und damit die diagnostische Informationstiefe. Als Konsequenz können tief im Körper 
liegende Organe oder Gewebestrukturen nur mit vergleichsweise niedrigen 
Ultraschallfrequenzen und somit relativ geringem räumlichen Auflösungsvermögen 
untersucht werden. Grundsätzlich gilt, dass für eine optimale Diagnostik die jeweils 
höchste Ultraschallfrequenz gewählt werden sollte, die noch eine Untersuchung in der 
gewünschten Tiefe erlaubt. 
 
Des Weiteren wird bei der Sonographie der Bildkontrast maßgeblich durch das so 
genannte Signal-/Rausch-Verhältnis des Impuls-Echo-Signals bestimmt. Zwar kann das 
Signal-/Rausch-Verhältnis prinzipiell durch eine Erhöhung der eingekoppelten 
Ultraschallleistung erhöht, d.h. verbessert werden. Allerdings ist dabei zu beachten, dass 
bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden dürfen, um eine Gewebeschädigung 
durch die Ultraschallwellen ausschließen zu können. Bei dem Bestreben einen 
möglichst hohen Informationsgehalt für die Diagnostik zu erzielen, stellt die Wahl der 
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eingekoppelten Leistung immer einen Kompromiss zwischen optimalem Bildkontrast 
und maximaler Patientensicherheit dar. 
 
Neben dem oben genannten „B-Mode“-Verfahren finden weitere Ultraschallverfahren 
in der medizinischen Diagnostik Anwendung. Zu den wichtigsten  gehören das so 
genannte „M-Mode“- bzw. „TM-Mode“-Verfahren (abgeleitet vom englische Begriff 
„Time Motion“) sowie diverse Varianten des „Doppler“-Verfahrens. Mit ihrer Hilfe 
können dynamische Prozesse im Körperinneren wie die Bewegung von Organen 
(mittels „M-Mode“-Verfahren) oder auch Blutflussgeschwindigkeiten (mittels 
„Doppler“-Verfahren) untersucht werden [73]. Beide Verfahren werden unter anderem 
in der Kardiologie eingesetzt. Im Bereich der Orthopädie findet dagegen vorwiegend 
die Ultraschalldiagnostik mittels „B-Mode“-Verfahren Anwendung.  
 
Da der Bildbereich einer einzelnen Ultraschallaufnahme allerdings nur im Bereich von 
einigen Zentimetern liegt, können mit dem Standardmessverfahren Extremitäten nicht 
als Ganzes abgebildet und daher Beinlängen bzw. Beinlängendifferenzen nicht direkt 
ermittelt werden. Mit Hilfe spezieller, technischer Erweiterungen kann die Sonographie 
dennoch zur Bestimmung von Beinlängen herangezogen werden. Die Möglichkeit der 
sonographischen Messung von Beinlängen wurde erstmals von Holst und Thomas 1988 
untersucht [27, 28]. In der Folge wurden weitere Studien zur sonographiegestützten 
Beinlängenbestimmung von Terjesen et al. [66], Konermann et al. [42, 43, 44], Junk et 
al. [32], sowie von Krettek et al. [45, 46] vorgestellt. All diese Untersuchungen basieren 
auf weitgehend identischen Messverfahren: Der Schallkopf eines Ultraschallgerätes 
wird an einer Vorrichtung befestigt, die eine definierte, lineare Verschiebung 
ermöglicht. Für Untersuchungen an liegenden Patienten findet dabei ein horizontales, 
bei aufrecht stehenden Patienten ein vertikales Verschiebesystem Anwendung. Bei 
liegenden Patienten werden mit Hilfe der Messvorrichtung markante Strukturen der 
Beinanatomie wie z.B. die Gelenkspalte im Hüft-, Knie und Sprunggelenk sequentiell 
mit dem Schallkopf angefahren und per Ultraschallaufnahme abgebildet. Durch 
Messung der Verschiebestrecke zwischen den einzelnen Aufnahmen können Femur- 
bzw. Tibialänge und damit auch die Gesamtbeinlänge bestimmt werden. Alternativ 
 2  Grundlagen 16 
 
kann bei stehenden Patienten direkt die Beinlänge durch Abbildung des Femurkopfes 
und Messung der Höhe des Schallkopfes über dem Boden bestimmt werden. 
 
Motiviert durch die nur relativ geringe Genauigkeit und prinzipielle messtechnische 
Einschränkungen der bis dahin bekannten sonographischen Verfahren, stellten Keppler 
et al. im Jahr 1997 ein neues Messkonzept zur Bestimmung von Beingeometrien vor 
[33, 36]. Die Bewegung des Schallkopfes ist hierbei nicht auf eine lineare Verschiebung 
eingeschränkt. Die Ultraschallsonde kann vielmehr zur Aufnahme von definierten 
Referenzebenen am Hüft-, Knie- und Sprunggelenk frei im Raum positioniert werden. 
Dies hat den Vorteil, dass die relevanten Beinstrukturen optimal, sonographisch 
abgebildet werden können. Während der sequentiellen Aufnahme der einzelnen 
Ultraschallbilder erfasst das Messsystem über ein spezielles Ortungssystem simultan die 
jeweilige räumliche Position des Schallkopfes. 
 
Die Ortung erfolgt durch Laufzeitmessungen von mehreren Ultraschallsignalen, die von 
am Schallkopf angebrachten Sendern abgestrahlt und von einem stationär über dem 
Patienten angebrachten Empfangsmodul erfasst werden. Zusätzlich zu den fest mit der 
Ultraschallsonde verbundenen Sendern wird für die Dauer der Untersuchung ein 
weiteres Sendemodul an einer definierten Beinposition, der Tibiavorderkante, 
angebracht. Das Ortungssystem kann so die räumliche Position der Ultraschallsonde 
relativ zum Bein bestimmen. Auf Basis dieser Positionsdaten und durch eine 
softwaregestützte Vermessung der in den Ultraschallbildern zu erkennenden 
Knochenstrukturen können in einem Arbeitsgang mehrere Längen- und 
Winkelparameter der Beingeometrie bestimmt werden. Hierzu gehören die Längen und 
Torsionswinkel von Ober- und Unterschenkel sowie anatomische und mechanische 
Winkel der Beinachsen. 
 
Da die Positionsbestimmung bzw. Ortung auf Relativmessungen zwischen dem 
Schallkopf und dem am Bein fixierten Referenzmodul basiert, ist das Messverfahren 
unempfindlich gegen möglicherweise auftretende Drehbewegungen während der 
Messung. Dies erweist sich insbesondere bei der Untersuchung von Kindern als 
vorteilhaft. Auf Grund der Tatsache dass die Referenz- und Projektionsebenen direkt an 
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markanten Knochenstrukturen definiert werden, ist die Methode darüber hinaus 
weitgehend unabhängig von der Art der Patientenlagerung. Die Genauigkeit der 
Messmethode wird maßgeblich durch Qualität der sonographischen Darstellung der 
relevanten Knochenstrukturen bestimmt. Eine zuverlässige sonographische Bestimmung 
der Beinlänge und -torsion ist nur dann nicht möglich, wenn die zur Messung 
notwendigen Strukturen an Hüft-, Knie- oder Sprunggelenk posttraumatisch, 
degenerativ oder tumorös verändert sind. 
 
 
2.2.5 Kriterien der Methodenwahl 
Die oben genannten klinischen, radiologischen und sonographischen Verfahren zur 
Bestimmung der Beingeometrie weisen jeweils methodenbedingte Vor- und Nachteile 
auf. Diese sind bei der Auswahl des Messverfahrens unter Berücksichtigung der 
jeweiligen klinischen Fragestellung gegeneinander abzuwägen. Die mit den 
radiologischen Verfahren grundsätzlich verbundene Strahlenexposition ist dabei ebenso 
zu berücksichtigen wie die Anwendbarkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Untersuchungsmethoden im klinischen Alltag. Sowohl der mit der Durchführung einer 
Messung verbundene Arbeits- bzw. Zeitaufwand als auch die Anschaffungs- und 
Unterhaltskosten der benötigten Messgeräte spielen dabei eine Rolle. Bei der Auswahl 
der Untersuchungsmethode ist als weiteres wesentliches Kriterium die mit den 
einzelnen Verfahren erzielbare Messgenauigkeit heranzuziehen. Hierbei ist sowohl die 
absolute Genauigkeit bei der Bestimmung der Längen- und Winkelparameter der 
Beingeometrie als auch die Wiederholgenauigkeit der Messungen zu berücksichtigen. 
In den folgenden Kapiteln wird daher auf beide Teilaspekte im Detail eingegangen. 
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3 Material und Methoden 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden vergleichende Untersuchungen zur Bestimmung von 
Beingeometrien mittels eines sonographischen und eines radiologischen Verfahrens 
durchgeführt. Die experimentellen Details dieser Vergleichstudie und der zu Grunde 
liegende Probanden- bzw. Patientenstamm werden in den folgenden Abschnitten näher 
erläutert.  
 
3.1 Probanden 
Übungsgruppe 
Im Vorfeld der eigentlichen Untersuchungsreihe wurde die Bestimmung der Beingeo-
metrie mittels des sonographischen Verfahrens an einer Gruppe von 20 Personen geübt. 
Die zu dieser so genannten Übungsgruppe gehörenden Probanden wurden willkürlich 
ausgewählt, das heißt es wurden keine spezifischen Auswahlkriterien angewandt. Ziel 
der vorbereitenden Messungen war es zunächst, das Messverfahren grundsätzlich zu 
erlernen. Anschließend sollte durch eine wiederholte, routinierte Anwendung des 
Verfahrens eine bestmögliche Messgenauigkeit erzielt werden. Die sonographischen 
Übungsmessungen erfolgten über mehrere Tage verteilt. Bei einigen Probanden wurden 
Mehrfachuntersuchungen durchgeführt. Da die Untersuchung dieser Probandengruppe 
primär dem Einüben der sonographischen Messmethode diente, erfolgte keine 
weitergehende Auswertung der Ergebnisse. 
 
 
Kontrollgruppe 
Nach Abschluss der mit der Übungsgruppe durchgeführten Voruntersuchungen wurden 
ebenfalls mittels des sonographischen Verfahrens die Beingeometrien von Probanden 
einer so genannten Kontrollgruppe vermessen. Die Kontrollgruppe umfasste mit drei 
Frauen und einem Mann insgesamt vier Probanden im Alter zwischen 26 und 33 Jahren. 
Zum Zeitpunkt der Untersuchungen waren bei keinem der Probanden medizinisch 
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relevante Anormalitäten der Beingeometrie bekannt. Bei zwei der Probanden wurden an 
zwei verschiedenen Tagen jeweils drei sonographische Messungen, das heißt insgesamt 
sechs Einzelmessungen pro Proband durchgeführt. Bei den beiden anderen Probanden 
wurden am ersten Untersuchungstag drei Messungen und am zweiten Untersuchungstag 
zwei weitere Messungen und somit insgesamt fünf Einzelmessungen pro Proband 
durchgeführt. Die wiederholten Messungen innerhalb der Kontrollgruppe dienten dem 
Ziel, die Reproduzierbarkeit der sonographischen Untersuchungsergebnisse zu 
überprüfen. Hierzu wurden die Messergebnisse statistisch ausgewertet.    
 
 
Patientengruppe 
Der direkte Vergleich zwischen sonographischem und radiologischem Messverfahren 
erfolgte durch Untersuchung einer 5 Frauen und 10 Männer umfassenden 
Patientengruppe. Hierbei handelte es sich um Patienten der Orthopädischen Klinik der 
Universitätsklinik Münster, die zu einem operativen Eingriff am Bein, in der Regel zu 
einer so genannten Knie-TEP (Kniegelenk-Totalendoprothesen) Operation in die Klinik 
einbestellt worden waren. Bei diesen Patienten wurde zur Vorbereitung des Eingriffs 
am Vortag der Operation eine orthoradiographische Aufnahme der Beine angefertigt. 
Am selben Tag wurde bei diesen Patienten zwecks Datenerhebung für die 
Vergleichsstudie zusätzlich eine sonographische Untersuchung der Beingeometrie 
durchgeführt. Anschließend erfolgte unter Anwendung von statistischen Auswertungs-
verfahren der Vergleich der mit den beiden unabhängigen Verfahren erhaltenen 
Messwerte. 
 
 
3.2 Sonographisches Verfahren 
3.2.1 Gerätetechnik 
Die in den Untersuchungsreihen verwendete Messanordnung zur sonographischen 
Bestimmung von Beingeometrien basiert auf dem in Abschnitt 2.2.4 erläuterten 
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Konzept von Keppler et al. [33, 36]. Die technische Umsetzung des Verfahrens erfolgte 
durch die Kombination eines konventionellen Sonographiegerätes (Typ „Sonoline 
Prima“ der Firma Siemens AG) mit einem Ortungssystem (Typ „CMS 70P/4“ der Firma 
Zebris Medizintechnik GmbH) zur dreidimensionalen Positionsbestimmung des 
Schallkopfes. Hierzu wurde ein so genanntes Messmarkerkreuz bestehend aus vier 
Sendemodulen am Schallkopf des Sonographiegerätes angebracht. Durch die feste 
mechanische Kopplung wurde sichergestellt, dass die räumliche Position der vier 
Sendemodule relativ zum Schallkopf für die gesamte Dauer der Untersuchungen fixiert 
blieb. Die Relativpositionierung der Sender am Schallkopf wurde durch eine einmalig 
vor Beginn der sonographischen Untersuchungen durchgeführte Kalibrierungsmessung 
erfasst. Diese Kalibrierungsdaten wurden anschließend bei Positionsbestimmungen 
durch das Ortungssystem berücksichtigt.  
 
 
Abbildung 3.1: Kombination eines konventionellen Ultraschallgerätes mit dem Ortungssystem der Firma 
Zebris Medizintechnik GmbH zur dreidimensionalen Bestimmung von Beingeometrien. 
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Die von den Sendern des Messmarkerkreuzes ausgesandten Ultraschallimpulse wurden 
durch ein stationär im Raum installiertes Empfangsmodul detektiert. Dieser Mess-
aufnehmer bestand aus vier in definiertem Abstand angebrachten Ultraschall-
mikrofonen. Die dreidimensionale Positionsbestimmung des Messmarkerkreuzes und 
damit des Schallkopfes erfolgte durch Laufzeitmessungen von Ultraschallimpulsen 
zwischen Sendern und Empfängern. Die Messgenauigkeit des Systems liegt laut 
Herstellerangaben im Bereich von 0,5 mm bis 1,5 mm. 
 
Während der Durchführung der sonographischen Messungen wurden die Patienten auf 
einer mehrteiligen Spezialliege gelagert, die aus einer Körperauflage, einer Wadenstütze 
und einem Fußteil bestand. Durch diese Art der Patientenlagerung waren die 
Kniegelenke von der dorsalen Seite mit dem Ultraschallkopf zugänglich. Gleichzeitig 
konnten auf der Spezialliege die Sprunggelenke und die Hüfte in eine neutrale Position 
gebracht werden. 
 
Für die Dauer der Messungen wurde zusätzlich zu dem fest mit der Ultraschallsonde 
verbundenen Messmarkerkreuz ein weiteres Sendemodul an der Tibiavorderkante des 
jeweils zu untersuchenden Beines mit einem Klettband angebracht. Die räumliche 
Position dieses Referenzmarkerkreuzes wurde ebenfalls durch Laufzeitmessungen von 
Ultraschallimpulsen vom Ortungssystem erfasst. Eventuelle Bewegungen des Patienten 
während der Messungen konnten so messtechnisch registriert werden. Aus der 
Kombination der Positionsbestimmungen von Mess- und Referenzmarkerkreuzen wurde 
die räumliche Position der Ultraschallsonde in Bezug auf das Bein des Patienten 
bestimmt. Durch diese Art der Relativmessung konnte der Einfluss von 
unbeabsichtigten Bewegungen der Patienten auf die Untersuchungsergebnisse minimiert 
werden. 
 
 
3.2.2 Messdatenerfassung 
Die Bestimmung der Beingeometrie erfolgte durch die sequentielle Abbildung von 
definierten knöchernen Strukturen am Hüft-, Knie- und Sprunggelenk mit Hilfe des 
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Ultraschallgerätes. Bei optimaler sonographischer Darstellung der jeweiligen Knochen-
struktur wurde durch Betätigung eines Fußschalters das Einlesen der 
Ultraschallaufnahme über die Videoschnittstelle eines Messcomputers ausgelöst. Die 
simultan durch das Ortungssystem ermittelten räumlichen Positionsdaten des 
Schallkopfes wurden ebenfalls vom Messcomputer erfasst und den jeweiligen 
Ultraschallbildern zugeordnet. Sämtliche Messergebnisse wurden patientenbezogenen 
in einer Datenbank abgespeichert. 
 
Die Untersuchung eines Patienten umfasste die Messung von zwei Sequenzen von 
Ultraschallbildern. Zunächst wurde an der Tibiavorderkante des linken Beines das 
Referenzmarkerkreuz des Ortungssystems angebracht. Anschließend wurden in einer 
ersten Messreihe insgesamt acht relevante Knochenstrukturen des Beines sonographisch 
abgebildet. Danach wurde das Referenzmarkerkreuz an die Tibiavorderkante des 
rechten Beines versetzt. In einem zweiten Messdurchgang wurden analog zu der 
vorherigen Sequenz acht Einzelmessungen am rechten Bein durchgeführt.  
 
Im Folgenden sind exemplarisch die Einzelaufnahmen einer sonographischen 
Untersuchungsreihe dargestellt. Die jeweilige Position der abgebildeten Knochen-
strukturen ist dabei in den nebenstehenden Schemazeichnungen der unteren 
Extremitäten markiert. Dargestellt sind hier nur die sonographischen Aufnahmen der 
zweiten, d.h. am rechten Bein durchgeführten Messsequenz. Analog dazu waren in der 
ersten Messsequenz die gleichen Strukturen des linken Beines sonographisch erfasst 
worden. 
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Der Schallkopf wurde zunächst am proximalen Femur von ventral dem Schenkelhals 
aufgesetzt und anschließend so lange kranial verschoben bis der Femurkopf und der 
Trochanter major optimal abgebildet werden konnten. 
  
Abbildung 3.2: Ultraschallaufnahme - Femurkopf und Trochanter major von ventral 
Ebenfalls am proximalen Femur wurde anschließend quer zur Längsachse der 
Femurkopf von ventral abgebildet. 
  
Abbildung 3.3: Ultraschallaufnahme - Femurkopf quer zur Längsachse von ventral 
Als dritte Messposition am proximalen Femur wurde schließlich der Hüftkopf durch 
einen ventralen Längsschnitt dargestellt. 
  
Abbildung 3.4: Ultraschallaufnahme - Femurkopf longitudinal von ventral 
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An dem distalen Femur wurden die Femurkondylen von dorsal im Querschnitt 
sonographisch zur Darstellung gebracht. 
  
Abbildung 3.5: Ultraschallaufnahme - Femurkondylen von dorsal 
Anschließend wurde der Schallkopf weiter nach distal verschoben bis die Eminentia 
intercondylaris als schräg verlaufende Struktur zur Abbildung kam. 
  
Abbildung 3.6: Ultraschallaufnahme - Eminentia intercondylaris von dorsal 
Als dritte Messposition im Bereich des Kniegelenks wurde durch Verschieben des 
Schallkopfes die proximale Tibia angefahren und dort das Tibeaplateau von dorsal 
sonographisch dargestellt. 
  
Abbildung 3.7: Ultraschallaufnahme - Tibiaplateau von dorsal 
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An der distalen Tibia erfolgte anschließend die Darstellung des Talus in Querrichtung 
von ventral. 
  
Abbildung 3.8: Ultraschallaufnahme - Talus von ventral quer zur Längsachse 
Die Messsequenz wurde mit einer sonographischen Aufnahme des ventralen oberen 
Sprunggelenkspaltes in Längsrichtung abgeschlossen. 
  
Abbildung 3.9: Ultraschallaufnahme - Sprunggelenkspalt von ventral 
 
3.2.3 Auswertung der Messdaten 
Nach Abschluss der Untersuchungen erfolgte die Auswertung der Messdaten durch eine 
softwaregestützte Markierung und Vermessung von definierten knöchernen Konturen in 
den sonographischen Aufnahmen. Aus der Kombination der so ermittelten Projektions- 
bzw. Referenzebenen mit den dreidimensionalen Positionsdaten der Ultraschallsonde 
berechnete die Auswertungssoftware die Längen- und Winkelparameter von Femur und 
Tibia. Die hierzu erforderlichen Auswertungsschritte werden im Folgenden 
exemplarisch an Hand eines Datensatzes erläutert. 
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Die Markierung des Trochanter major erfolgte durch ein Kreuz an der Trochenterspitze 
und einer Linie, welche den Verlauf von Femurkopf zu Trochanterspitze zeigt. 
 
Abbildung 3.10: Auswertung - Femurkopf und Trochanter major von ventral 
In der Ultraschallaufnahme des Femurkopfes quer zur Längsachse wurde die Kontur mit 
einem Kreis markiert. 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3.11: Auswertung - Femurkopf quer zur Längsachse von ventral 
Ebenso wurde in der Aufnahme des Femurkopfes in longitudinaler Richtung die Kontur 
mit einem Kreis markiert. 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3.12: Auswertung - Femurkopf longitudinal von ventral 
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Die Markierung der Femurkondylen erfolgte durch eine Linie entlang ihrer Oberkante. 
 
Abbildung 3.13: Auswertung - Femurkondylen von dorsal 
Die Position der Eminentia intercondylaris wurde in der jeweiligen sonographischen 
Abbildung durch ein Kreuz markiert. 
 
Abbildung 3.14: Auswertung - Eminentia intercondylaris von dorsal 
Das Tibiaplateau wurde durch eine Linie in Verlaufsrichtung sowie ein Kreuz in der 
Mitte des Plateaus markiert. 
 
Abbildung 3.15: Auswertung - Tibiaplateau von dorsal 
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Die beiden Erhebungen des Talus wurden durch eine Verbindungslinie miteinander 
verbunden und die Mitte durch ein Kreuz markiert.  
 
Abbildung 3.16: Auswertung - Talus von ventral quer zur Längsachse 
Abschließend wurde die Position des Sprunggelenksspaltes durch ein Kreuz markiert. 
 
Abbildung 3.17: Auswertung - Sprunggelenkspalt von ventral 
Nach Durchführung dieser Markierungsschritte wurden durch die Auswertungssoftware 
automatisch die für die Beingeometrie relevanten Parameter berechnet. Dabei wurde die 
Femurlänge als Distanz zwischen dem Zentrum des Femurkopfes und dem Kniegelenk-
zentrum, das durch die Positionen der Eminentia intercondylaris und des Tibiaplateaus 
definiert wurde, ermittelt. Die Tibialänge wurde aus der Distanz zwischen dem 
Kniegelenkzentrum und dem Zentrum des Sprunggelenks, das durch die Positionen des 
Talus und des Gelenkspaltes definiert wurde, bestimmt. Auf Basis dieser Positionsdaten 
konnte außerdem die Gesamtlänge des Beins als Distanz zwischen den Zentren des 
Femurkopfes und des Sprunggelenks berechnet werden. Des Weiteren wurden die 
Winkel aLDFW (anatomischer lateraler distaler Femurwinkel) und mLDFW 
(mechanischer lateraler distaler Femurwinkel) ermittelt. Der Winkel aLDFW zwischen 
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der Mittelschaftlinie des Femurknochens und der Tangente an die Femurkondylen 
beschreibt die anatomische Femurachse. Die mechanische Femurachse ist dagegen 
durch die Verbindungslinie zwischen dem Zentrum des Hüftkopfs und dem 
Kniegelenkzentrum definiert und bildet mit der Tangente an die Femurkondylen den 
Winkel mLDFW [14, 53, 63]. 
 
In einem weiteren Auswertungsschritt wurden die Torsionsparameter der Beingeometrie 
bestimmt. Hierzu wurden ausgehend von den sonographisch dargestellten Knochen-
strukturen die erforderlichen Referenz- bzw. Projektionsebenen  festgelegt. Die 
Oberschenkelebene wurde aus den Positions- und Vektor-Markierungen in den 
Ultraschallbildern des Femurkopfes mit Trochanter major, der Femurkondylen und der 
Eminentia intercondylaris ermittelt. Damit ergab sich die Femurtorsion als Winkel 
zwischen der Oberschenkelebene und dem durch den Femurkopf und dem Trochanter 
major definierten Vektor. Des Weiteren wurde durch Auswertung der Ultraschallbilder 
der Eminentia intercondylaris, des Tibeaplateaus und des Sprunggelenkspaltes die 
Unterschenkelebene definiert. Die Tibiatorsion berechnete sich damit als Winkel 
zwischen der Unterschenkelebene und dem auf dem Talus eingezeichneten Vektor.  
 
Insgesamt konnte auf Basis der sonographischen Messdaten jeweils ein Satz von neun 
die Beingeometrie beschreibenden Längen- bzw. Winkelparametern ermittelt werden: 
1. Femurlänge 
2. Tibialänge 
3. Gesamtbeinlänge 
4. Winkel aLDFW 
5. Winkel mLDFW 
6. Mechanische Achse 
7. Femurtorsion 
8. Tibiatorsion 
9. Gesamtbeintorsion 
Von diesen wurden die Femurlänge, die Tibialänge, die Gesamtbeinlänge sowie die 
Winkel aLDFW und mLDFW für den Vergleich mit den Ergebnissen radiologischer 
Untersuchungen herangezogen.  
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3.3 Radiologisches Messverfahren 
Die radiologische Bestimmung von Längen- und Winkelparametern der Beingeometrie 
erfolgte durch direkte, geometrische Auswertung von Röntgenaufnahmen der unteren 
Extremitäten.  
 
 
Abbildung 3.18: Röntgenaufnahme der unteren Extremitäten 
Vom Zentrum des Femurkopfes wurde eine Gerade zum Mittelpunkt der 
Femurkondylen gezogen und mittels eines Lineals die Femurlänge bestimmt. Danach 
wurde die Breite des Kniegelenkspaltes als Distanz zwischen den Femurkondylen und 
dem Tibiaplateau in den Röntgenaufnahmen ausgemessen. Schließlich wurde die 
Tibialänge als Distanz zwischen dem Tibiaplateau und den Malleolen am distalen Ende 
der Tibia bestimmt.  
 
Bei der Ermittlung der Längenparameter wurde grundsätzlich ein Skalierungsfaktor 
angewandt, um Projektionseffekte auf Grund der divergenten Röntgenstrahlen zu 
berücksichtigen. In erster Näherung wurde dabei von einem linearen Zusammenhang 
ausgegangen. Die in einer Referenzmessung angefertigte Röntgenaufnahme eines 
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definierten Längenmaßstabes wurde herangezogen, um einen Korrekturfaktor zur 
linearen Skalierung der Längenmessungen zu ermitteln. 
 
Des Weiteren wurden auf Basis der Röntgenaufnahmen und unter Verwendung eines 
Winkellineals die Beinachsenparameter aLDFW und mLDFW bestimmt. 
Definitionsgemäß erfolgte hierbei die Messung der Winkel zwischen der Tangente an 
die Femurkondylen und der Mittelschaftlinie des Femur (aLDFW) bzw. der 
Verbindungslinie zwischen dem Zentrum des Hüftkopfes und der Kniegelenksmitte 
(mLDFW). 
 
 
 
3.4 Statistische Verfahren 
Die statistische Auswertung der Messdaten erfolgte unter Verwendung der Tabellen-
kalkulation Microsoft Excel 2003 sowie des Statistikprogramms SPSS 12.0. Für eine 
zusammenfassende und übersichtliche Darstellung der Untersuchungsergebnisse 
wurden verschiedene Maßzahlen der deskriptiven Statistik berechnet. Zur Beschreibung 
der zentralen Tendenz einer Häufigkeitsverteilung wurden als so genannte Lagemaße 
arithmetische Mittelwerte, Mediane sowie Quantilen herangezogen. Die Streuung bzw. 
Dispersion einer Verteilung wurde durch die Berechnung von Streumaßen wie 
absoluten und relative Standardabweichungen bzw. Variationskoeffizienten und 
Interquartilsabständen deskriptiv erfasst.  
 
Um von den im Rahmen dieser Arbeit erfassten Stichproben, das heißt den untersuchten 
Probanden- bzw. Patientengruppen verallgemeinernde Schlussfolgerungen ableiten zu 
können, wurden Methoden der analytischen Statistik angewandt. Hierzu gehört der so 
genannte Wilcoxon-Test, der als nicht-parametrischer Test verwendet wurde, um zwei 
verbundene Stichproben quantitativer Merkmale zu vergleichen. Dabei wurde ein 
Signifikanzniveau von 5% zu Grunde gelegt.   
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Ergänzend zu den oben genannten Auswertungsmethoden der deskriptiven und 
analytischen Statistik wurde die Intraklassen-Korrelation (ICC, engl. Intra-Class-
Correlation) analysiert [3, 62]. Es handelt sich dabei um ein statistisches Verfahren, mit 
dessen Hilfe die Übereinstimmung zwischen mehreren Beobachtern bzw. zu 
verschiedenen Beobachtungszeitpunkten bezüglich einer Gruppe von Beobachtungs-
größen quantifiziert werden kann. Dabei wird als Maß für die so genannte Interrater-
Reliabilität der Intraklassen-Korrelationkoeffizient berechnet.  
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4 Ergebnisse 
Die im Folgenden dargestellten Messdaten resultieren aus Untersuchungen von zwei 
unterschiedlichen Probandengruppen: Zunächst werden die Resultate der sono-
graphischen Messungen innerhalb der Kontrollgruppe erläutert. Die statistische 
Auswertung dieser Untersuchungen dient der Überprüfung der Wiederholgenauigkeit 
des sonographischen Messverfahrens. Anschließend werden die Ergebnisse der 
Patientengruppe, das heißt der vergleichenden Messungen per sonographischem und 
radiologischem Verfahren zusammenfassend dargestellt. Die Auswertung dieser 
Messdaten mittels statistischer Verfahren erlaubt einen quantitativen Vergleich der 
beiden unabhängigen Messmethoden. 
 
 
4.1 Ergebnisse der Kontrollgruppe 
Bei jedem der vier zur Kontrollgruppe gehörenden Probanden wurden nach dem in 
Kapitel 3.2 beschriebenen Verfahren mehrfach sonographische Untersuchungen durch-
geführt. Die anschließende softwaregestützte Auswertung der Messungen lieferte neun, 
die Beingeometrie charakterisierende Parameter (siehe Anhang B), von denen fünf, 
nämlich die Femurlänge, die Tibialänge, die Gesamtbeinlänge sowie die beiden Winkel 
aLDFW und mLDFW zur weiteren Auswertung herangezogen wurden. Der aus den 
Mehrfachbestimmungen resultierende Datensatz wurde statistisch ausgewertet und 
dabei insbesondere die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse und damit die 
Wiederholgenauigkeit der sonographischen Messmethode analysiert. Hierzu wurden 
getrennt für jeden Probanden und jede Messgröße der arithmetischen Mittelwert sowie 
die zugehörige Standardabweichung berechnet. Da die Wiederholungsmessungen in 
kurzen zeitlichen Abständen durchgeführt wurden, ist von keinen signifikanten 
Veränderungen der Beingeometrie zwischen den Einzelmessungen auszugehen. Das 
bedeutet, dass die eigentliche Messgröße für den jeweiligen Patienten in guter Näherung 
als konstant angesehen werden kann. Die Streuung der Messdaten um den 
arithmetischen Mittelwert ist somit ausschließlich auf methodenbedingte Messunsicher-
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heiten zurückzuführen. In den folgenden Abbildungen ist die Standardabweichung der 
jeweiligen Messgröße als Fehlerbalken dargestellt.  
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Abbildung 4.1: Mittelwerte sowie Messunsicherheiten a) der  Femurlänge, b) der Tibialänge und c) der 
Gesamtbeinlänge innerhalb der Kontrollgruppe. 
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Abbildung 4.2: Mittelwerte sowie Messunsicherheiten a) des Winkels aLDFW und b) des Winkels 
mLDFW innerhalb der Kontrollgruppe. 
An Hand der Fehlerbalken in Abbildung 4.1 ist zu erkennen, dass die 
Messunsicherheiten bei Längenmessungen, das heißt bei den Parametern Fermurlänge, 
Tibialänge sowie Gesamtbeinlänge relativ gering sind. Dagegen zeigen die in 
Abbildung 4.2 dargestellten Ergebnisse der Winkelbestimmungen aLDFW und 
mLDFW bei Wiederholungsmessungen eine wesentlich stärkere Streuung.  
 
In Tabelle 4.1 sind die absoluten und relativen Standardabweichungen der fünf 
Messparameter zusammengefasst. Die relative Standardabweichung wird auch als 
Variationskoeffizient bezeichnet und berechnet sich als Quotient aus absoluter 
Standardabweichung und dem arithmetischen Mittelwert. Auf Basis dieser Normierung 
ist es möglich, die Varianzen der einzelnen Messgrößen zu vergleichen und so zu einer 
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ersten Einschätzung der Wiederholgenauigkeit des sonographischen Messverfahrens zu 
gelangen.  
 
 Proband 1 Proband 2 Proband 3 Proband 4 
 links rechts links rechts links rechts links rechts 
Einzelmessungen 5 5 6 6 6 6 5 5 
Femurlänge 
1,2 mm 1,8 mm 1,9 mm 1,4 mm 2,3 mm 2,6 mm 1,3 mm 1,6 mm 
0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,6 % 0,7 % 0,3 % 0,4 % 
Tibialänge 
1,5 mm 1,9 mm 2,1 mm 3,7 mm 2,1 mm 0,8 mm 2,4 mm 3,4 mm 
0,4 % 0,5 % 0,6 % 1,0 % 0,6 % 0,3 % 0,7 % 1,1 % 
Gesamtbeinlänge 
0,8 mm 3,5 mm 2,4 mm 2,4 mm 1,7 mm 1,9 mm 1,3 mm 3,5 mm 
0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 
aLDFW 
2,1 ° 2,3 ° 7,8 ° 2,0 ° 4,1 ° 1,1 ° 5,7 ° 4,8 ° 
2,7 % 2,7 % 9,2 % 2,5 % 5,0 % 1,3 % 7,3% 6,0 % 
mLDFW 
2,0 ° 1,6 ° 8,2 ° 1,9 ° 4,4 ° 1,2 ° 5,4 ° 4,7 ° 
2,4 %  1,8 % 9,0 % 2,2 % 5,0 % 1,4 % 6,5 % 5,6 % 
Tabelle 4.1: Anzahl der pro Proband durchgeführten Einzelmessungen sowie absolute und relative 
Standardabweichungen der fünf sonographischen Messparameter innerhalb der Kontrollgruppe. 
Die relativen Standardabweichungen der drei Längenparameter liegen in einem Bereich 
von minimal 0,3 % und maximal 1,1 %. Bei den beiden Winkelmessungen liegen die 
relativen Standardabweichungen deutlich höher im Bereich zwischen 1,3 % und 9,2 %. 
Die über alle Probanden gemittelten relativen Standardabweichungen bzw. Variations-
koeffizienten der fünf Messparameter sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst. 
 
Femurlänge Tibialänge Gesamtbeinlänge aLDFW mLDFW 
0,43 % 0,65 % 0,63% 4,59 % 4,24 % 
Tabelle 4.2: Gemittelte relative Standardabweichungen der fünf sonographischen Messparameter 
innerhalb der Kontrollgruppe. 
Wie der Tabelle zu entnehmen ist ergaben sich bei den Mehrfachbestimmungen der drei 
Längenparameter sehr geringe Variationskoeffizienten. Der mittlere Variations-
koeffizient liegt bei lediglich 0,57 %. Bei der Winkelbestimmung von aLDFW und 
mLDFW wurde dagegen eine deutlich stärkere Streuung der Messwerte beobachtet. 
Hier liegen die Variationskoeffizienten über 4 %.  
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Für eine weitergehende Beurteilung der Messergebnisse wurde die 
Berechnungsmethode der so genannten Intraklassenkorrelation (ICC, engl. Intra-Class-
Correlation) herangezogen. Dieses statistische Auswertungsverfahren erlaubt 
insbesondere eine differenzierte Analyse der Wiederholgenauigkeit. Für die innerhalb 
der Kontrollgruppe durchgeführten Mehrfachmessungen wurden die in Tabelle 4.3 
zusammengefassten ICC-Koeffizienten ermittelt. 
 
Femurlänge Tibialänge Gesamtbeinlänge aLDFW mLDFW 
0,997 0,993 0,998 0,216 0,270 
Tabelle 4.3: Intraklassen-Korrelationskoeffizienten der fünf sonographischen Messparameter innerhalb 
der Kontrollgruppe. 
Die nahe an eins liegenden ICC-Koeffizienten der Femurlänge, Tibialänge und 
Gesamtbeinlänge belegen eine hohe Wiederholgenauigkeit des sonographischen 
Verfahrens bei der Beinlängenbestimmung. Die Winkelmessungen von aLDFW und 
mLDFW weisen dagegen nur geringe ICC-Koeffizienten auf.  
 
Der Intraklassen-Korrelationskoeffizient ist ein geeignetes Maß zur Beurteilung der 
Wiederholgenauigkeit der sonographischen Untersuchungsergebnisse. Dabei werden 
insbesondere statistisch zufällige Messfehler berücksichtigt. Allerdings erlaubt diese Art 
der Analyse keine Rückschlüsse auf möglicherweise auftretende, systematische 
Messfehler. Solche können beispielsweise durch eine fehlerhafte Kalibrierung des 
Messgerätes oder durch systematische Fehler bei der Durchführung oder Auswertung 
der sonographischen Untersuchungen verursacht werden. Diese die Gesamtgenauigkeit 
der Messungen beeinflussenden Faktoren können nur durch vergleichende Messungen 
mit einer unabhängigen Untersuchungsmethode erfasst und analysiert werden. Die 
Ergebnisse einer solchen Vergleichsstudie sind im folgenden Kapitel zusammenfassend 
dargestellt. 
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4.2 Ergebnisse der Patientengruppe 
Unter Anwendung der in Kapitel 3 beschriebenen Mess- und Auswertungsmethoden 
wurden bei jedem der 15 zur Patientengruppe gehörenden Probanden sowohl mittels 
sonographischem als auch radiologischem Verfahren Messungen der Beingeometrie 
durchgeführt. Es wurden mit beiden Untersuchungsmethoden jeweils die Femurlänge, 
Tibialänge, Gesamtbeinlänge sowie die Winkel aLDFW und mLDFW bestimmt. Die 
beiden daraus resultierenden Datensätze wurden mittels statistischer Verfahren 
ausgewertet und einer Vergleichsanalyse unterzogen. Auf Basis der 
Untersuchungsergebnisse konnten schließlich Rückschlüsse auf die absolute 
Messgenauigkeit der beiden unabhängigen Untersuchungsverfahren gezogen werden. 
 
Die Messdaten der Patientengruppe sind in den unten stehenden Diagrammen in Form 
von sogenannten Boxplots zusammenfassend dargestellt. Diese Art der graphischen 
Darstellung erlaubt es, die wichtigsten Parameter der Messdatenverteilung für die 
beiden Untersuchungsverfahren direkt gegenüberzustellen. In den Boxplots wird der 
Median der einzelnen Messdatensätze durch einen waagerechten Strich markiert. Der 
Wertebereich, der das untere vom oberen Quartil trennt und in dem folglich 50% der 
Daten der jeweiligen Messreihe liegen, wird durch ein Rechteck („Box“) markiert. Die 
Länge des Rechtecks entspricht somit dem sogenannten Interquartilsabstand und stellt 
ein Maß für die Streuung der Messdaten dar. Darüber hinaus lässt die Lage des Medians 
innerhalb des jeweiligen Rechtecks erste Rückschlüsse auf die Verteilungsform der 
Daten zu. So deutet eine von der Mitte des Rechtecks abweichende Position der 
Medianmarkierung auf eine unsymmetrische Verteilung der Daten innerhalb der 
Messreihe hin. Die Länge der beiden sich nach unten und oben anschließenden Whisker 
ist durch den kleinsten (unterer Whisker) bzw. größten (oberer Whisker) Messwert 
eines Datensatzes definiert, der innerhalb von 1,5 Interquartilsabständen zur unteren 
bzw. oberen Grenze des Rechtecks liegt. Sämtliche Messwerte, die außerhalb der so 
definierten Whiskergrenzen liegen, werden in dieser Darstellungsart als Ausreißer durch 
Einzelpunkte markiert. 
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a) 
 
b) 
 
c) 
 
Abbildung 4.3: Boxplot-Darstellung der in der Patientengruppe mittels sonographischem und radio-
logischem Verfahren gemessenen Längenparameter; a) Femurlänge, b) Tibialänge, c) Gesamtbeinlänge. 
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Abbildung 4.4: Boxplot-Darstellung der in der Patientengruppe mittels sonographischem und radio-
logischem Verfahren gemessenen Winkelparameter; a) aLDFW, b) mLDFW. 
Die Gegenüberstellung der sonographisch und radiologisch ermittelten Werte in den 
Boxplot-Darstellungen lässt erste Rückschlüsse auf den Grad der Übereinstimmung der 
Messergebnisse zu. So ist Abbildung 4.3 zu entnehmen, dass bei der sonographischen 
Bestimmung der Femurlänge, Tibialänge und Gesamtbeinlänge jeweils der Median, das 
die mittleren Quartile umspannende Rechteck und die oberen und unteren 
Wiskergrenzen grundsätzlich niedriger liegen als bei den entsprechenden radiologischen 
Messungen. Dieser Befund stellt ein erstes Indiz für das Vorliegen einer systematischen 
Abweichung dar, bei der mittels des sonographischen Messverfahrens tendenziell 
geringere Längenwerte ermittelt wurden als durch Auswertung der entsprechenden 
Röntgenbilder. Weiterhin ist den Boxplot-Darstellungen der Winkelbestimmungen von 
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aLDFW und mLDFW in Abbildung 4.4 zu entnehmen, dass diese beiden Parameter 
sowohl bei den sonographischen als auch den radiologischen Messungen eine 
vergleichsweise breite Streuung aufweisen. Dies äußert sich insbesondere in zahlreichen 
Ausreißern, die zum Teil weit außerhalb der Wiskergrenzen liegen.  
 
Die Boxplot-Darstellungen erlauben eine erste qualitative Beurteilung der Messdaten. 
Für einen detaillierten und quantitativen Vergleich sind jedoch weitergehende, statische 
Auswertungsmethoden heranzuziehen. Einer der wichtigsten Aspekte ist dabei die 
Überprüfung, inwieweit die Messresultate der beiden unabhängigen Untersuchungs-
methoden korrelieren. Zu diesem Zweck wurden die Messdaten zunächst in 
sogenannten Punktwolkendiagrammen zusammengefasst, in denen die radiologisch 
ermittelten Werte auf der Abszisse und die zugehörigen sonographischen Messdaten auf 
der Ordinate aufgetragen wurden. In Abbildung 4.5 sind die Messergebnisse der drei 
Beinlängenparameter und in Abbildung 4.6 der beiden Winkelparameter in dieser Form 
dargestellt. Dabei markiert eine gestrichelte Diagonale jeweils den Referenzfall, bei 
dem ein vorständig linearer Zusammenhang zwischen den beiden Messgrößen vorliegt. 
 
Die Verteilung der Messpunkte in Abbildung 4.5 lässt für alle drei Beinlängenparameter 
in guter Näherung einen linearen Zusammenhang zwischen den radiologisch und 
sonographisch ermittelten Werten erkennen. Außerdem ist dem Diagramm zu 
entnehmen, dass die Datenpunkte mehrheitlich unterhalb der Diagonallinie liegen. 
Dieser Befund bestätigt die bereits aus den Boxplot-Darstellungen abgeleitete 
Hypothese, dass eine systematische Abweichung vorliegt: Die Beinlängenparameter 
wurden mit dem sonographischen Verfahren tendenziell geringer bestimmt als mittels 
radiologischer Untersuchung. Die in Abbildung 4.6 dargestellten Punktwolken-
diagramme der beiden Winkelparameter lassen dagegen keinen deutlich linearen 
Zusammenhang zwischen den Messwerten der beiden unabhängigen Untersuchungs-
verfahren erkennen.  
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Abbildung 4.5: Punktwolkendiagramme der in der Patientengruppe mittels sonographischem und 
radiologischem Verfahren gemessenen Längenparameter; a) Femurlänge, b) Tibialänge, c) 
Gesamtbeinlänge. 
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Abbildung 4.6: Punktwolkendiagramme der in der Patientengruppe mittels sonographischem und radio-
logischem Verfahren gemessenen Winkelparameter; a)  aLDFW,  b)  mLDFW. 
Neben der Darstellung in Form von Punktwolkendiagrammen wurden für einen 
quantitativen Vergleich die Korrelationskoeffizienten der fünf Messparameter 
berechnet. Der Korrelationskoeffizient ist eine statistische Größe, mit der überprüft 
werden kann, ob bzw. in welchem Maß ein linearer Zusammenhang zwischen zwei 
Messgrößen vorliegt. Definitionsgemäß liegt der Korrelationskoeffizient in einem 
Wertebereich von +1 bis -1. Wird ein Wert von 0 ermittelt, korrelieren die Messwerte 
überhaupt nicht, in den Grenzfällen von Werten von +1 und -1 liegt ein vollständig 
positiv bzw. negativ linearer Zusammenhang vor. Die Ergebnisse der 
Korrelationsanalyse sind in Tabelle 4.4 zusammengefasst. 
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Femurlänge Tibialänge Gesamtbeinlänge aLDFW mLDFW 
0,949 0,885 0,954 0,226 0,329 
Tabelle 4.4: Korrelationskoeffizienten der in der Patientengruppe mittels sonographischem und radio-
logischem Verfahren gemessenen Parameter der Beingeometrie. 
Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Korrelationskoeffizienten der Femurlänge und 
der Gesamtbeinlänge sehr nahe und die der Tibialänge nahe an eins liegen. Dies 
bedeutet, dass zwischen den mittels sonographischem und radiologischem Verfahren 
gemessenen Werten der drei Beinlängenparameter in guter Näherung ein positiv 
linearer Zusammenhang vorliegt. Hingegen wurden im Fall der beiden 
Winkelparameter wesentlich geringere Korrelationskoeffizienten und damit nur ein sehr 
schwach ausgeprägt linearer Zusammenhang ermittelt. 
 
In einem weiteren Auswertungsschritt wurde überprüft, ob es sich bei den Resultaten 
der Korrelationsanalyse um statistisch signifikante Ergebnisse handelt. Zu diesem 
Zweck wurde eine Methode der analytischen Statistik, der sogenannte Wilcoxon-Test 
als nicht-parametrischer Test herangezogen. Mit seiner Hilfe wurde die fünf 
quantitativen Merkmale (Femurlänge, Tibialänge, Gesamtbeinlänge, aLDFW und 
mLDFW) der beiden verbundenen Stichproben (sonographische und radiologische 
Messreihe) verglichen. Dabei wurde ein Signifikanzniveau von 5% (p < 0,05) zu 
Grunde gelegt. Die Ergebnisse der Signifikanzanalyse sind in Tabelle 4.5 zusammen-
gefasst. 
 
Femurlänge Tibialänge Gesamtbeinlänge aLDFW mLDFW 
0,012 0,001 0,001 0,576 0,111 
Tabelle 4.5: Signifikanzanalyse per Wilcoxon-Test – asymptotische Signifikanzen der innerhalb der 
Patientengruppe mittels sonographischem und radiologischem Verfahren gemessenen Parameter der 
Beingeometrie. 
Die im Wilcoxon-Test berechneten asymptotischen Signifikanzen liegen für alle drei 
Beinlängenparameter deutlich unter dem angenommenen Signifikanzniveau von 0,05. 
Somit ist als Ergebnis der kombinierten Korrelations- und Signifikanzanalyse 
festzuhalten, dass die mittels sonographischen und radiologischem Verfahren 
ermittelten Messwerte für die Femurlänge, Tibialänge und Gesamtbeinlänge sehr gut 
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korrelieren. Dagegen liegen die asymptotischen Signifikanzen der beiden Winkel-
parameter deutlich über dem geforderten Signifikanzniveau. Die Korrelations- und 
Signifikanzanalyse führt damit zu dem Ergebnis, dass die sonographisch bzw. 
radiologisch ermittelten Messwerte für die Winkel aLDFW und mLDFW keine 
statistisch signifikante Korrelation aufweisen. 
 
Für einen weitergehenden, quantitativen Vergleich der beiden Datensätze wurden für 
die fünf Messparameter jeweils die relativen Differenzen, das heißt die prozentualen 
Abweichungen zwischen den sonographisch und radiologisch ermittelten Messwerten 
berechnet. Auf Grund der Tatsache, dass das radiologische Verfahren bereits seit langer 
Zeit im klinischen Alltag routinemäßig eingesetzt wird und die technische 
Durchführung sowie die Auswertung der Röntgenaufnahmen ebenfalls etabliert sind, 
wurden bei der Vergleichsanalyse die radiologischen Messergebnisse jeweils als 
Referenz- bzw. Bezugswerte herangezogen. Die sich daraus ergebenden, prozentualen 
Abweichungen der sonographisch ermittelten Messwerte sind in Abbildung 4.7 und 
Abbildung 4.8 dargestellt. 
 
Zur weiteren Beurteilung des Übereinstimmungsgrades zwischen den sonographischen 
und radiologischen Messergebnissen wurden die Beträge der relativen Differenzen über 
insgesamt 30 Einzelmessungen (jeweils linkes und rechtes Bein von 15 Probanden) 
gemittelt. Durch die Betragsbildung wurde eine ansonsten möglicherweise auftretende 
Aufhebung von positiven und negativen Abweichungen vermieden. Die so berechneten 
arithmetischen Mittelwerte stellen ein Maß für die Gesamtabweichung der 
sonographischen von den radiologischen Messergebnissen dar. Die Ergebnisse der 
Berechnungen sind in Tabelle 4.6 zusammengefasst. 
 
Femurlänge Tibialänge Gesamtbeinlänge aLDFW mLDFW 
4,5 % 4,1 % 4,8 % 7,3 % 8,0 % 
Tabelle 4.6: Mittelwerte der prozentualen Abweichungsbeträge zwischen sonographischen und 
radiologischen Messergebnissen innerhalb der Patientengruppe. 
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Abbildung 4.7: Relative Abweichung der sonographisch ermittelten Längenparameter von den 
radiologisch bestimmten Vergleichswerten innerhalb der Patientengruppe; a) Femurlänge, b) Tibialänge, 
c) Gesamtbeinlänge. 
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Abbildung 4.8: Relative Abweichung der sonographisch ermittelten Winkelparameter von den 
radiologisch bestimmten Vergleichswerten innerhalb der Patientengruppe; a) aLDFW, b) mLDFW. 
Die Auswertung zeigt, dass bei der Bestimmung der drei Beinlängenparameter die 
relativen Differenzen zwischen den Ergebnissen der beiden Untersuchungsmethoden 
mit deutlich unter 5 % recht gering sind. Die Winkelbestimmungen zur Beingeometrie 
weisen dagegen höhere prozentuale Abweichungen von 7 bis 8 % auf.  
 
Neben der Berechnung der durchschnittlichen Abweichungsbeträge wurde in einem 
weiteren Auswertungsschritt die Vorzeichenverteilung der relativen Abweichungen 
analysiert. Wie an Hand von Abbildung 4.7 zu erkennen ist, wurden bei der 
sonographischen Bestimmung der Beinlängenparameter in der überwiegenden Zahl von 
Einzelmessungen geringere Werte als mit dem radiologischen Messverfahren ermittelt: 
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Bei der Vermessung der Femurlänge zeigten 24 von 30 Einzelmessungen diese 
Tendenz. Im Fall der Tibialänge waren es 25 und bei der Bestimmung der 
Gesamtbeinlänge 28 von 30 Einzelmessungen mit entsprechender Tendenz. Dieser 
Befund stützt die ursprüngliche, auf Basis der Boxplot-Darstellungen aufgestellte 
Hypothese, dass zwischen den sonographisch und radiologisch ermittelten Beinlängen-
parametern eine systematische Abweichung vorliegt. Bei der Auswertung der in 
Abbildung 4.8 dargestellten relativen Abweichungen der beiden Winkelparameter zeigt 
sich dagegen keine so deutlich ausgeprägte Vorzeichentendenz: Mit dem 
sonographischen Untersuchungsverfahren wurden für den Winkel aLDFW bei 12 von 
30 Einzelmessungen und für den Winkel mLDFW bei 10 von 30 Einzelmessungen 
kleinere Werte als mit dem radiologischen Verfahren ermittelt.  
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5 Diskussion 
Auf Basis der in Kapitel 4.1 und 4.2 dargestellten Ergebnisse ist eine fundierte 
Beurteilung der mit der sonographischen Untersuchungsmethode erzielten Mess-
genauigkeit möglich. Die Ergebnisse aus den Wiederholungsmessungen innerhalb der 
Kontrollgruppe kombiniert mit den Ergebnissen der Vergleichsmessungen innerhalb der 
Patientengruppe ergeben ein Gesamtbild, das konkrete Rückschlüsse sowohl auf die 
Wiederholgenauigkeit als auch auf die absolute Messgenauigkeit des sonographischen 
Verfahrens erlaubt. Die Interpretation der Daten sowie die aus der statistischen 
Auswertung zu ziehenden Schlussfolgerungen werden in den folgenden Abschnitten 
näher erläutert. 
 
 
5.1 Beurteilung der Längenmessungen  
Die innerhalb der Kontrollgruppe durchgeführten Mehrfachmessungen (siehe 
Kapitel 4.1) dienten primär dem Ziel, die Wiederholgenauigkeit des sonographischen 
Messverfahrens zu untersuchen. In der zusammenfassenden Darstellung der Mittelwerte 
und Standardabweichungen in Abbildung 4.1 ist bereits an Hand der Fehlerbalken zu 
erkennen, dass die Schwankungen der drei Längenparameter Femur-, Tibia- und 
Gesamtbeinlänge bei Wiederholungsmessungen recht gering sind. Die quantitative 
Auswertung ergab für die relativen Standardabweichungen der drei Längenparameter 
einen Wertebereich von 0,3 % bis 1,1 %. Die Berechnung des zugehörigen mittleren 
Variationskoeffizienten ergab einen Wert von lediglich 0,57 %. Dieser Befund ist ein 
erstes Indiz dafür, dass die Wiederholgenauigkeit des sonographischen Verfahrens bei 
Längenmessungen hoch ist. 
 
Für eine genauere Analyse der Messdaten wurde die Intraklassenkorrelation berechnet. 
Eine einfache Korrelationsanalyse im direkten Vergleich einzelner Wiederholungs-
messungen würde kein abschließendes Urteil bezüglich der Genauigkeit des Verfahrens 
erlauben. So wäre es beispielsweise möglich, dass die Ergebnisse der zu verschiedenen 
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Zeitpunkten durchgeführten Einzelmessungen zwar gut korrelieren, aber dennoch eine 
nur geringe Übereinstimmung der absoluten Messwerte vorliegt. Letzteres ist jedoch für 
die Gesamtbeurteilung der Reliabilität des Verfahrens relevant und daher in die 
Betrachtungen einzubeziehen. Bei der Ermittlung des so genannten Intraklassen-
Korrelationskoeffizienten fließen daher verschiedene Varianzen – unter anderem die 
Varianz innerhalb einer einzelnen Messreihe und die Varianz bei einem 
Einzelprobanden – in die Berechnungen ein. Der sich daraus ergebende Zahlenwert 
liegt definitionsgemäß im Bereich zwischen -1,00 und +1,00. Dabei gilt, dass umso 
näher der Wert des ICC-Koeffizienten an +1,00 liegt, desto besser ist die Reliabilität des 
Verfahrens. Die Auswertung der Wiederholungsmessungen innerhalb der 
Kontrollgruppe bestätigt die zuvor aus der Berechnung der Variationskoeffizienten 
abgeleitete Erstbeurteilung der Reliabilität: Die ICC-Koeffizienten der Femurlänge, 
Tibialänge und Gesamtbeinlänge liegen sehr nahe an eins und belegen somit eine hohe 
Wiederholgenauigkeit der Untersuchungsmethode bei  Längenmessungen. 
 
Während damit eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz des sonographischen 
Verfahrens zur diagnostischen Bestimmung von Beinlängen bzw. Beinlängen-
differenzen erfüllt ist, mussten für eine vollständige Beurteilung der Eignung weitere 
Kriterien evaluiert werden. Insbesondere ist es erforderlich, dass die sonographisch 
ermittelten Werte der drei Längenparameter in ausreichendem Maße mit denen als 
Referenz herangezogenen Werten der radiologischen Untersuchungen übereinstimmen. 
Die in Kapitel 4.2 darlegte Auswertung der sonographischen und radiologischen 
Vergleichsmessungen innerhalb der Patientengruppe auf Basis eines Wilcoxon-Tests 
ergab, dass die mit den beiden unabhängigen Untersuchungsverfahren ermittelten Werte 
für die drei Beinlängenparameter, Femur- und Tibialänge sowie Gesamtbeinlänge, sehr 
gut korrelieren. Damit ist eine weitere Grundvoraussetzung für eine Anwendung des 
Ultraschallverfahrens als Alternative zu radiologischen Untersuchungen erfüllt.  
 
Darüber hinaus ist es für den diagnostischen Einsatz des Messverfahrens erforderlich, 
eine ausreichende absolute Messgenauigkeit zu erzielen. Auch bei Vorhandensein einer 
ausreichenden Wiederholgenauigkeit und einer guten Korrelation mit Referenzwerten 
muss dieses Kriterium nicht zwangsläufig erfüllt sein. In dieser Hinsicht konnte durch 
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Auswertung der relativen Abweichungen zwischen den sonographischen und 
radiologischen Messdaten eine gute Übereinstimmung innerhalb recht enger 
Abweichungsgrenzen festgestellt werden. So lagen die mittleren, relativen Differenzen 
zwischen den Messwerten der beiden unabhängigen Untersuchungsmethoden für alle 
drei Längenparameter deutlich unter 5%. 
 
Allerdings ergaben sich aus den Boxplot-Darstellungen erste Hinweise auf das 
mögliche Vorliegen einer systematischen Abweichung, bei der die Längenparameter der 
Beingeometrie durch die sonographische Methode grundsätzlich geringer als mittels 
radiologischer Messung bestimmt wurden. Die Boxplot-Darstellungen können hierzu 
nur erste Anhaltspunkte liefern. Sie alleine lassen keine fundierte Beurteilung zu, ob 
tatsächlich eine systematische Abweichung bei der Beinlängenbestimmung vorliegt. 
Eine weitergehende, statische Auswertung bestätigte jedoch diese Hypothese: Die 
Vorzeichenverteilung der relativen Abweichungen zeigte deutlich dieselbe Tendenz. 
Insgesamt ergab die Auswertung der Vergleichsmessungen innerhalb der 
Patientengruppe, dass eine relativ geringe aber dennoch signifikante systematische 
Abweichung zwischen sonographischen und radiologischen Messwerten vorliegt: 
Tendenziell wurden mit dem Ultraschallverfahren geringere Werte für die drei 
Beinlängenparameter ermittelt als an Hand der entsprechenden Röntgenaufnahmen. 
 
Dieser Befund ist auf Grund des gleichzeitigen Vorliegens einer hohen 
Wiederholgenauigkeit und einer guten Korrelation mit den radiologischen 
Referenzmessungen grundsätzlich als unproblematisch für den diagnostischen Einsatz 
des sonographischen Messverfahrens zur Beinlängenbestimmung anzusehen: So können 
systematische Abweichungen gegebenenfalls durch entsprechende Kalibrierungs-
maßnahmen berücksichtigt bzw. kompensiert werden. Im Folgenden wird auf mögliche 
Ansätze zur Verbesserung der Messgenauigkeit näher eingegangen. 
 
Im Interesse einer optimalen diagnostischen Aussagekraft ist grundsätzlich bei jedem 
Untersuchungsverfahren eine möglichst hohe Messgenauigkeit anzustreben. Bei dem in 
dieser Studie verwendeten Ultraschallverfahren sind zur weiteren Verbesserung der 
Messgenauigkeit und damit zur Verringerung der Messfehler prinzipiell mehrere 
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Ansatzpunkte denkbar. Dabei ist zwischen zufälligen und systematischen Messfehlern 
zu unterscheiden. Eine mögliche Vorgehensweise zur Verringerung der statistisch 
zufällig auftretenden Messunsicherheiten ist die Durchführung von Wiederholungs-
messungen anstelle von Einzeluntersuchungen. Durch entsprechende Mittelung der 
Messergebnisse ließe sich analog zu den Wiederholungsmessungen innerhalb der 
Kontrollgruppe eine Verbesserung der Messgenauigkeit erzielen. Allerdings würde 
einer solchen Vorgehensweise der hohe experimentelle und zeitliche Aufwand 
entgegenstehen. Angesichts der Tatsache, dass der Zeitaufwand für eine sonographische 
Einzelmessung im Vergleich zu einer Röntgenaufnahme bereits höher ist, wäre die 
standardmäßige Durchführung von sonographischen Wiederholungsmessungen im 
klinischen Alltag kaum praktikabel. Daher erscheint es sinnvoller, zu versuchen, die 
zufälligen Messfehler durch geeignete messtechnische Verbesserungen zu verringern. 
Gleiches gilt für den Anteil der systematischen Abweichungen am Gesamtmessfehler, 
da diese Komponente grundsätzlich nicht durch eine Mittelung über Wiederholungs-
messungen verringert werden kann. Im Fall der systematischen Abweichungen bietet 
sich jedoch neben Verbesserungen der Messtechnik außerdem die Möglichkeit, ihren 
Anteil am Gesamtmessfehler durch eine geeignete Kalibrierung bzw. mathematische 
Korrektur zur verringern. Eine solche Vorgehensweise wird im Folgenden exemplarisch 
auf Basis der in dieser Studie erhobenen Messdaten diskutiert.  
 
 
5.2 Einführung eines Korrekturfaktors bei der Beinlängen-
bestimmung 
Als Ursache für die in Kapitel 4.2 beschriebenen systematische Abweichung zwischen 
sonographischen und radiologischen Messwerten kommen prinzipiell verschiedene 
Fehlerquellen in Frage. So könnte beispielsweise eine nicht ausreichend genaue 
Kalibrierung des dreidimensionalen Ortungssystems am Ultraschallkopf zu einer 
systematischen Unterbestimmung der Längenparameter führen. Auch wenn in dieser 
Studie die radiologischen Messergebnisse als Referenzwerte herangezogen wurden, ist 
eine systematische Überbestimmung der Längenparameter z.B. durch Projektionseffekte 
bei der konventionellen Röntgentechnik nicht gänzlich auszuschließen [19, 47]. Es ist 
 5  Diskussion 53 
 
jedoch auch ohne Kenntnis der genauen Ursache für die beobachtete systematische 
Abweichung plausibel, in erster Näherung von einem Skalierungsfehler auszugehen. 
Diese Arbeitshypothese impliziert, dass ein linearer Zusammenhang zwischen den 
tatsächlichen Längengrößen und den gemessenen Werten besteht. Dies kann durch 
Einführung eines entsprechenden Korrekturfaktors bei der Messdatenauswertung 
Berücksichtigung finden. Dabei stellt sich die Aufgabe, denjenigen Korrekturfaktor zu 
ermitteln, bei dem die gesamte systematische Abweichung möglichst gering ist. Eine 
geeignete Kenngröße zur Quantifizierung der Gesamtabweichung über alle Einzel-
messungen stellt die in Anhang A definierte Summe der relativen Abweichungsquadrate 
dar.  
 
Der zuvor beschriebene Korrekturansatz zur Minimierung der systematischen 
Abweichungen wurde exemplarisch auf die innerhalb der Patientengruppe 
sonographisch und radiologisch ermittelten Messwerte angewandt. In Abbildung 5.1 
sind für die drei Beinlängenparameter die jeweiligen Summen der relativen 
Abweichungsquadrate als Funktion des Korrekturfaktors aufgetragen. 
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Abbildung 5.1: Summe der relativen Abweichungsquadrate als Funktion des Korrekturfaktors. 
Wie der Abbildung zu entnehmen ist, liegen die drei Minima in einem Bereich des 
Korrekturfaktors von ca. 1,03 bis 1,05. Zur Ermittlung eines einheitlichen Korrektur-
faktors wurde außerdem die Gesamtsumme der relativen Abweichungsquadrate über 
alle drei Beinlängenparameter berechnet und diese ebenfalls in Abbildung 5.1 als 
Funktion des Korrekturfaktors dargestellt.  
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Abbildung 5.2: Relative Abweichung der sonographisch ermittelten Längenparameter von den 
radiologisch bestimmten Vergleichswerten innerhalb der Patientengruppe unter Berücksichtigung eines 
Korrekturfaktors von k ≈ 1,04; a) Femurlänge, b) Tibialänge, c) Gesamtbeinlänge. 
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Wendet man diesen Korrekturfaktor auf die sonographischen Messergebnisse an, stellen 
sich die relativen Differenzen zu den radiologisch ermittelten Referenzwerten wie in 
Abbildung 5.2 dar. Der Vergleich mit Abbildung 4.7 zeigt eine durch die 
Berücksichtigung des Korrekturfaktors deutlich verringerte Gesamtabweichung. Die 
durchschnittlichen absoluten Differenzen zwischen den sonographischen und 
radiologischen Messwerten unter Berücksichtigung des Vorzeichens und unter 
Anwendung des Korrekturfaktors betragen +1,0 mm für die Femurlänge und +1,4 mm 
für die Tibialänge. Diese Werte sind vergleichbar mit den Ergebnissen einer von 
Keppler et al. durchgeführten Vergleichstudie zur Beinlängenbestimmung per 
Computertomographie und Sonographie [34]. Dabei war bezüglich der Femurlänge und 
der Tibialänge eine durchschnittliche Abweichung von jeweils +1 mm beobachtet 
worden. 
 
 
5.3 Beurteilung der Winkelmessungen 
Bei den im Rahmen dieser Studie durchgeführten sonographischen und radiologischen 
Messungen der Winkel aLDFW und mLDFW konnte im Gegensatz zu den 
Beinlängenparametern eine insgesamt nur geringe Messgenauigkeit festgestellt werden. 
Hierzu trägt maßgeblich bei, dass wie in Kapitel 4.1 dargelegt die Messergebnisse der 
sonographischen Untersuchungen innerhalb der Kontrollgruppe eine vergleichsweise 
geringe Wiederholgenauigkeit aufweisen. Dies ist qualitativ bereits in Abbildung 4.2 an 
Hand langer Fehlerbalken zu erkennen, die eine im Vergleich zu den Wiederholungs-
messungen der drei Längenparameter wesentlich stärkere Streuung der Winkel-
messwerte widerspiegeln. Nur durch Mehrfachmessungen und entsprechende 
Mittelwertbildung scheint eine einigermaßen aussagekräftige Winkelbestimmung 
möglich. So ist für die innerhalb der Kontrollgruppe gemessenen Mittelwerte der 
Winkel aLDFW und mLDFW festzustellen, dass diese im Rahmen ihrer 
Messunsicherheiten für alle vier Probanden im Bereich der in der Literatur genannten 
Normwerte und Schwankungsbreiten liegen: Strecker et al. spezifiziert diese mit 
aLDFW=81°±2° und mLDFW=90°±5° [64], Galla et al. mit aLDFW=81°±2° und 
mLDFW=87°±3° [14]. Weiterhin ergibt sich aus den sonographischen Messdaten eine 
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durchschnittliche Winkeldifferenz zwischen mLDFW und aLDFW von 5,6°. Dieser 
Wert liegt ebenfalls im physiologisch bedingten Normbereich, den Galla et al. mit 
6°±1° angibt [14]. 
 
Die weitergehende statistische Auswertung der Messdaten der Kontrollgruppe ergab, 
dass die relativen Standardabweichungen der beiden Winkelmessungen in einem 
Bereich von 1,3 % und 9,2 % und damit zum Teil erheblich höher als bei den 
Längenmessungen lagen. Die Berechnung der Variationskoeffizienten mit Werten 
deutlich über 4 % weist ebenfalls auf eine nur geringe Wiederholgenauigkeit der 
Winkelmessungen hin. Dieser Befund wird durch sehr geringe ICC-Koeffizienten bei 
den Mehrfachmessungen von aLDFW und mLDFW bestätigt. Die Reliabilität der 
sonographischen Winkelbestimmungen ist daher als gering anzusehen. 
 
Des Weiteren zeigen die in Kapitel 4.2 zusammengefassten sonographischen und 
radiologischen Vergleichsmessungen innerhalb der Patientengruppe einen nur geringen 
Grad der Übereinstimmung im Fall der beiden Winkelparameter. Sowohl die 
sonographisch als auch die radiologisch ermittelten Messwerte zeigen in den Boxplot-
Darstellungen breite Streuungen mit zahlreichen Ausreißern außerhalb der 
Wiskergrenzen. Allerdings kann allein auf Grund der Boxplot-Darstellung nicht 
eindeutig zwischen einer messtechnisch bedingten Unsicherheit bzw. Fehlerhaftigkeit 
der Winkelbestimmung und einer möglicherweise starken Variation der Winkelwerte 
von Patient zu Patient differenziert werden. Die Tatsache, dass in den Boxplot-
Darstellungen keine gute Übereinstimmung der einzeln nummerierten Ausreißer 
zwischen dem sonographischen und radiologischen Verfahren zu verzeichnen ist, legt 
jedoch den Schluss nahe, dass vorwiegend experimentelle Messunsicherheiten zu der 
beobachteten weiten Streuung der Winkelwerte führten.  
 
Für eine vollständige Interpretation der Messergebnisse wurden analog zu der 
Auswertung der drei Längenparameter auch im Fall der beiden Winkelparameter 
Verfahren der analytischen Statistik angewandt. Als Ergebnis der Korrelationsanalyse 
mittels Wilcoxon-Test wurde festgestellt, dass die asymptotischen Signifikanzen der 
beiden Winkelparameter deutlich über dem geforderten Signifikanzniveau liegen. 
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Folglich konnte keine statistisch signifikante Korrelation zwischen den sonographisch 
und radiologisch ermittelten Winkelparametern nachgewiesen werden. Insgesamt ist 
festzustellen, dass auf Basis der in dieser Studie erhobenen Daten die sonographischen 
Winkelmessungen zur Bestimmung der Beingeometrie nur bedingt aussagekräftig sind 
und ihre diagnostische Verwertbarkeit fraglich erscheint.  
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6 Zusammenfassung 
Die Verwendung einer sonographischen Messmethode anstelle der etablierten 
radiologischen Verfahren zur Bestimmung von Beingeometrien bringt prinzipiell eine 
Reihe von methodenbedingten Vorteilen mit sich. Hierzu zählt unter anderem die 
fehlende Strahlenbelastung bei gleichzeitiger Vermeidung von Projektionsfehlern wie 
sie typischerweise bei radiologischen Methoden auftreten können. Darüber hinaus 
führen ungewollte Patientenbewegungen während der Untersuchungen kaum zu 
Messartefakten. Durch die Einbeziehung von definierten Projektions- bzw. 
Referenzebenen in die sonographische Datenerfassung ist das Messsystem weitgehend 
unabhängig von der Patientenlagerung. Insgesamt gibt es nur wenige grundsätzliche 
Einschränkungen bezüglich der Einsatzfähigkeit des Messsystems. Grundvoraussetzung 
ist lediglich die sonographische Darstellbarkeit definierter anatomischer Strukturen der 
unteren Extremitäten mit ausreichender Bildqualität. Diese Bedingung kann unter 
Umständen bei degenerativen, posttraumatischen oder tumorösen Veränderungen im 
Bereich der Hüft,- Knie- oder Sprunggelenke oder bei stark adipösen Patienten nur 
eingeschränkt erfüllt werden. 
 
Neben diesen messtechnischen Erwägungen sind jedoch die mit dem Verfahren 
erzielbare Messgenauigkeit und die Reliabilität der Messdaten von entscheidender 
Bedeutung bei der Eignungsprüfung für den diagnostischen Einsatz. Die im Rahmen 
dieser Studie mittels Sonographie durchgeführten Untersuchungen innerhalb der 
Kontrollgruppe dienten der Überprüfung der Wiederholgenauigkeit des Messverfahrens. 
Bei den Mehrfachbestimmungen der drei Längenparameter Femur-, Tibia- und 
Gesamtbeinlänge konnte eine sehr gute Reproduzierbarkeit erzielt werden. Dagegen 
wurde bei den Winkelmessungen von aLDFW und mLDFW eine nur geringe 
Wiederholgenauigkeit beobachtet, die einer routinemäßigen Verwendung des 
Messverfahrens zur Bestimmung dieser beiden Parameter entgegensteht.  
 
Bei den innerhalb der Patientengruppe mittels sonographischem und radiologischem 
Verfahren durchgeführten Vergleichsmessungen konnte für die Bestimmung der 
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Beinlängenparameter eine sehr gute Korrelation nachgewiesen werden. Entsprechend 
der bereits in der Kontrollgruppe festgestellten geringen Reliabilität der 
Winkelmessungen wurde für diese beiden Parameter auch nur eine geringe Korrelation 
bei den Vergleichsmessungen ermittelt. 
 
Eine bei den Vergleichsmessungen der drei Beinlängenparametern beobachtete 
systematische Abweichung steht dem diagnostischen Einsatz des sonographischen 
Verfahrens nicht entgegen: Zum einen konnte gezeigt werden, dass die systematische 
Abweichung durch einen einfachen Kalibrierungsansatz unter Einführung eines 
Korrekturfaktors weitgehend kompensiert werden kann. Zum anderen könnte versucht 
werden, durch ergänzende Messreihen die genauen Ursachen für die Abweichung zu 
ermitteln und anschließend entsprechende Verbesserungen der Messtechnik oder der 
Messdurchführung vorzunehmen. Dabei wären sowohl das sonographische Mess-
verfahren als auch die radiologische Untersuchungsmethode zu überprüfen, da 
prinzipiell beide zu der beobachteten systematischen Abweichung beigetragen haben 
können. Dessen ungeachtet kann auf Basis der in dieser Studie gewonnen Ergebnisse 
das sonographische Messverfahren als grundsätzlich geeignet für die routinemäßige 
Bestimmung von Beinlängen bzw. Beinlängendifferenzen angesehen werden. 
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Anhang A – Formeln 
Die Summe der relativen Abweichungsquadrate χ² ist definiert als 
( )
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−
=
n
i i
ii
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rs
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mit  n = Gesamtzahl der Einzelmessungen, 
 si = sonographischer Messwert, 
 ri = radiologischer Messwert. 
 
Bei Einführung eines Korrekturfaktors k zur linearen Skalierung der sonographischen 
Messwerte gemäß 
ii sks ⋅=ʹ′  
berechnet sich die Summe der relativen Abweichungsquadrate wie folgt: 
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Aus der notwendigen Bedingung für das Vorliegen eines Minimums in der Funktion 
χ²(k) 
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leitet sich der Korrekturfaktor k mit der geringsten Summe der relativen Abweichungs-
quadrate wie folgt ab: 
∑
∑
=
==
n
i i
i
n
i
i
r
s
s
k
1
2
1  
 
 
 
II 
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